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Kapitel 1
Einleitung
Teilchenoptische Strahlfu¨hrungssysteme in der Elektronen- und Ionenoptik sind u¨blicher-
weise aus statischen (1), raumladungsfreien (2) und rotationssymmetrischen (3) elektro-
magnetischen Linsen aufgebaut. Diese Linsen besitzen nach Scherzer [1] immer positive
Farb- und ¨Offnungsfehler:
”
Chromatische und spha¨rische Aberration sind unvermeidbare Fehler
der raumladungsfreien Elektronenlinse“.
Diese beiden Fehler beschra¨nken die Auflo¨sung der teilchenoptischen Systeme wesent-
lich. Bei Elektronenmikroskopen betra¨gt das Auflo¨sungsvermo¨gen ungefa¨hr das Hundert-
fache der Teilchenwellenla¨nge.
Der Verzicht auf eine der drei oben erwa¨hnten Eigenschaften konventioneller Systeme er-
laubt die Korrektur der auflo¨sungsbegrenzenden Fehler [2]. Die Korrektur der chromati-
schen und spha¨rischen Aberration in einem Niederspannungs-Rasterelektronenmikroskop
(LVSEM) gelang erstmals 1995 Zach und Haider [3, 4]. Bei einer Elektronenenergie von
1 keV konnte eine Auflo¨sung von 2 nm nachgewiesen werden. Im unkorrigierten Fall be-
schra¨nkt allein der Farbfehler die maximal erreichbare Auflo¨sung auf 6 nm. Der Korrektor
besteht aus einem System von vier elektromagnetischen Quadrupolen, die mit Oktopol-
feldern u¨berlagert sind. Er kompensiert den axialen Farbfehler erster Ordnung ersten Gra-
des und den ¨Offnungsfehler dritter Ordnung. Das System von vier elektromagnetischen
Quadrupolen allein korrigiert den axialen Farbfehler ersten und zweiten Grades [5]. Die
u¨berlagerten Oktopole beseitigen den ¨Offnungsfehler dritter Ordnung [6].
Daru¨ber hinaus ermo¨glicht die Hinzunahme von Dodekapolen [7] die Korrektur des ¨Off-
nungsfehlers fu¨nfter Ordnung, der Koma und des dreiza¨hligen Astigmatismus schiefer
Bu¨ndel (Aplanat). Mit dem Aplanaten als Korrektiv wurde der axiale Farbfehler erster
Ordnung ersten Grades und der ¨Offnungsfehler dritter Ordnung kompensiert [8]. Ebenso
konnte der experimentelle Nachweis der Farb- und ¨Offnungsfehlerkorrektur mit Hilfe ei-
nes Spiegelkorrektors durch Rempfer [9] und Hartel [10] gezeigt werden. Zur Trennung
der ein- und auslaufenden Elektronen wird ein magnetischer Strahlteiler [11] beno¨tigt.
Sowohl mit dem Aplanaten als auch mit dem Spiegelkorrektor konnte jedoch (noch) kei-
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ne Auflo¨sungsverbesserung erzielt werden. Daneben gibt es weitere Konzepte zur Farb-
und ¨Offnungsfehlerkorrektur, zum Beispiel durch eine Kombination aus nichtdispersi-
vem Wien-Filter und Hexapolkorrektor [12]. Die bisher vorgestellten Korrektoren – ein-
schließlich der notwendigen Elemente, wie des Strahlteilers – bestehen aus unrunden
elektrischen und magnetischen Multipolelementen.
Die chromatische Korrektur von Teilchenlinsen mit rein elektrischen Feldern besitzt ge-
genu¨ber den bisher vorgestellten Korrekturmo¨glichkeiten mit elektrischen und magneti-
schen Feldern mehrere Vorteile. Elektrische Felder lassen sich schnell, pra¨zise und re-
produzierbar einstellen. Dies ist bei Magnetfeldern wegen der Remanenz der Spulen-
kerne und der damit verbundenen Hysterese-Effekte nicht mo¨glich. In der Ionenoptik,
zum Beispiel in der Sekunda¨rionenmassenspektroskopie (SIMS), ist bei Energien von
10 keV bis 20 keV die Korrektur mit realisierbaren magnetischen Feldern wegen der li-
nearen Abha¨ngigkeit der Brennweite von der Teilchenmasse nicht durchfu¨hrbar. Da die
Fokussierung mit elektrischen Feldern nur von der Beschleunigungsspannung und nicht
von der Teilchenmasse abha¨ngt, ist bei diesen Energien die Korrektur mit rein elektrischen
Feldern mo¨glich.
Bereits 1947 skizziert Scherzer [2] die chromatische Korrektur mittels der ¨Uberlagerung
von elektrostatischen Rundlinsen und Quadrupolen. Er zeigt die Farbfehlerkorrektur in
einem Schnitt exemplarisch fu¨r einen speziellen Potentialverlauf. Dabei legt er seinen
Betrachtungen eine feste Beziehung zwischen dem elektrischen Potential la¨ngs der op-
tischen Achse und der Quadrupolsta¨rke zugrunde, die Scherzer-Bedingung. Jedoch gibt
er keine allgemeingu¨ltige mathematische oder anschauliche Begru¨ndung fu¨r diese Bedin-
gung. Die Bereiche im Korrektor, in denen die Scherzer-Bedingung erfu¨llt ist, werden im
folgenden als Korrekturstu¨cke bezeichnet.
Archard untersucht 1955 zwei Mo¨glichkeiten, diese Idee von Scherzer in einen Korrek-
toraufbau umzusetzen [13]. Allerdings scha¨tzt er unerwu¨nschte positive Farbfehlerbei-
tra¨ge des Gesamtsystems, die von Scherzer noch ga¨nzlich vernachla¨ssigt wurden, nur
grob ab. Um einen ausreichend negativen Farbfehler zur Korrektur von Teilchenlinsen zu
erzeugen, bedarf es jedoch einer exakten Untersuchung gerade dieser Beitra¨ge (Kapitel
4.2.2 und 5.3). Daru¨ber hinaus geht Archard von der im allgemeinen falschen Annahme
aus, daß in korrigierten Systemen die ho¨heren Aberrationen ebenso vernachla¨ssigbar sind
wie in unkorrigierten Systemen. Ein Gegenbeispiel hierzu findet sich im Kapitel 5.2.
Bisher wurde noch kein realisierbarer Korrektor zur Beseitigung des Farb- und des ¨Off-
nungsfehlers gefunden, der ausschließlich mit elektrischen Feldern arbeitet.
Im folgenden Kapitel wird die Notwendigkeit der Farb- und ¨Offnungsfehlerkorrektur zur
Steigerung des Auflo¨sungsvermo¨gens von teilchenoptischen Systemen gezeigt. Anschlie-
ßend folgt eine kurze Einfu¨hrung in die theoretische Teilchenoptik (Kapitel 2). Das Kor-
rekturprinzip wird mit diesen Kenntnissen zuna¨chst anschaulich anhand eines lichtopti-
schen Analogons erkla¨rt. Daran schließt sich die abstrakte Formulierung und Begru¨ndung
der Scherzer-Bedingung an (Kapitel 3). Aus diesen ¨Uberlegungen wird, der urspru¨ngli-
chen Idee Scherzers folgend, der Aufbau eines elektrostatischen Korrektors abgeleitet,
der aus einer minimalen Anzahl von Elementen besteht (Kapitel 4.1). Dieser Korrektor-
KAPITEL 1. EINLEITUNG 5
typ ist aufgrund der außeraxialen Fehler nur im Rasterbetrieb einsetzbar. In der ersten
Beschreibung zur Optimierung der Anordnung werden die Rundlinsenfelder durch be-
grenzte homogene Feldbereiche und die Quadrupole durch Deltafunktionen approximiert.
Der Farbfehler la¨ßt sich dann analytisch als Funktion der Systemparameter berechnen.
Dadurch erha¨lt man einen guten ¨Uberblick u¨ber das Verhalten des Korrektors und die
Mo¨glichkeit, diesen gezielt zu optimieren (Kapitel 4.2). Im na¨chsten Schritt werden die
Quadrupolfelder kastenfo¨rmig modelliert. Aus der Untersuchung dieses Modells ergeben
sich wesentliche Forderungen an den Verlauf der Multipolsta¨rken im realistischen System
(Kapitel 4.3). Als Abschluß der analytischen Berechnungen wird das Eingangselement
des Korrektors optimiert, das die axialen Bahnen astigmatisch aufspaltet (Kapitel 4.4).
Ausgehend von den optimierten Lo¨sungen aus den einfachen, analytisch lo¨sbaren Model-
len werden realistische Elektrodenformen mit Hilfe eines Ersatzladungsverfahren disku-
tiert und ein optimales System hinsichtlich Elektrodengeometrie und Potentialbelegung
zur Farbfehlerkorrektur vorgestellt (Kapitel 4.5). Anschließend wird der ¨Offnungsfehler
dritter Ordnung korrigiert (Kapitel 4.6). Die ho¨heren Fehler, die dann die Auflo¨sung des
Systems begrenzen, werden in Kapitel 4.7 berechnet. Die Untersuchung dieses Systems
schließt mit einer Betrachtung der Stabilita¨tsanforderungen an die Spannungsversorgung
(Kapitel 4.8).
In Kapitel 5 werden erstmals Aufbauten zur Farb- und ¨Offnungsfehlerkorrektur vorge-
stellt, die nicht nur zur Rasterung, sondern auch zur ¨Ubertragung eines Bildfeldes einge-
setzt werden ko¨nnen. Hierzu mu¨ssen die außeraxialen Fehler durch zusa¨tzliche Quadru-
pole klein gehalten werden. Systeme, die aus drei Korrekturstu¨cken aufgebaut sind und
prinzipiell ein Bildfeld u¨bertragen ko¨nnten, weisen einen so großen ¨Offnungsfehler fu¨nf-
ter Ordnung auf, daß die Auflo¨sung im korrigierten System niedriger als im unkorrigierten
ist (Kapitel 5.1). Aus der Untersuchung dieses Korrektortyps wird ein aplanatischer Kor-
rektor entwickelt, der sich durch einen doppelsymmetrischen Aufbau auszeichnet. Dieser
Korrektor beseitigt den Farbfehler erster Ordnung ersten Grades und den ¨Offnungsfehler
dritter Ordnung. Bei ¨Ubereinstimmung der komafreien Bahnen von Korrektor und Objek-
tivlinse verschwindet der Komafehler des gesamten Systems und – in guter Na¨herung –
der Farbfehler der Vergro¨ßerung. Dabei wird wegen des kleinen ¨Offnungsfehlers fu¨nfter
Ordnung eine merkliche Auflo¨sungsverbesserung gegenu¨ber der unkorrigierten Objektiv-
linse erzielt. Dieses System wird nach der Vorstellung seines Aufbaus und der Darlegung
seiner Vorteile (Kapitel 5.2) in der gleichen Weise wie das erste System untersucht und
optimiert: Zuna¨chst wird es mit den oben erwa¨hnten einfachen Modellen analytisch op-
timiert (Kapitel 5.3). Die optimalen La¨ngen aus den analytischen Rechnungen dienen als
Ausgangspunkt fu¨r die Simulation realistischer Elektrodenformen. Der Korrektor wird
hinsichtlich des Farbfehlers (Kapitel 5.4), des Auflo¨sungsvermo¨gens (Kapitel 5.5) und
der Stabilita¨tsanforderungen (Kapitel 5.6) untersucht.
Kapitel 2
Grundlagen
2.1 Auflo¨sungsvermo¨gen unkorrigierter Teilchenlinsen
Das Auflo¨sungsvermo¨gen rotationssymmetrischer, statischer, raumladungsfreier Teil-
chenlinsen wird durch die unvermeidliche chromatische und spha¨rische Aberration einge-
schra¨nkt [1]. Geladene Teilchen mit einer ho¨heren Energie als der Sollenergie schneiden
die optische Achse hinter dem Gaußschen Bildpunkt (chromatische Aberration, Abbil-












Energieabweichung κ = ∆E
ΦObj
mit ΦObj als Objektpotential, dem Aperturwinkel α und dem
Farbfehlerkoeffizienten CC der Linse ab,
rC = α κCC . (2.1)
Teilchen, die innerhalb der Linse einen gro¨ßeren Abstand zur optischen Achse aufweisen,
treffen vor dem Gaußschen Bildpunkt auf die optische Achse (spha¨rische Aberration,
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ist durch den Aperturwinkel α und den ¨Offnungsfehlerkoeffizienten CS gegeben. Je
kleiner der Aperturwinkel zur Verminderung des Farb- und ¨Offnungsfehlerscheibchens












gegeben. Soll das Fehlerscheibchen kleiner als das Beugungsscheibchen mit dem Radi-








erfu¨llen. Beispielsweise mu¨ssen in einem Niederspannungs-Rasterelektronenmikroskop
(LVSEM) mit einem Objektpotential von 1 kV, einer Brennweite f von 5 mm, der Ener-
giebreite einer Feldemissionsquelle von 0, 5 eV und einer gewu¨nschten Auflo¨sung von
1 nm die folgenden Anforderungen
CC < 0, 086 mm und CS < 0, 080 mm (2.6)
an die Fehlerkoeffizienten gestellt werden. Fu¨r fehleroptimierte Linsen gilt na¨herungs-
weise
CC ' f = 5 mm, CS ' f
2
. . . 2 f = 2, 5 mm . . . 10 mm . (2.7)
Um bei einer Elektronenenergie von 1 kV einen Rasterfleck mit einem Radius von 1 nm
zu erreichen, mu¨ssen also auf jeden Fall die chromatische und die spha¨rische Aberration
korrigiert werden.
2.2 Geometrische Teilchenoptik
Die Bewegung eines einzelnen geladenen Teilchens in Elektronenmikroskopen, Io-
nensonden, Elektronenstrahllithographiegera¨ten und Teilchenbeschleunigern wird durch
gewo¨hnliche, schwach nichtlineare Differentialgleichungen beschrieben. Daher werden
zuna¨chst die linearisierten Bewegungsgleichungen gelo¨st. Nach der Berechnung des li-
nearen Bewegungsanteils werden die nichtlinearen Effekte sukzessive durch ein Iterati-
onsverfahren bestimmt. Bisher wurden verschiedene Verfahren entwickelt und angewandt
[15]. In dieser Arbeit wird als Iterationsverfahren die Bahnmethode verwendet. Ihre Dar-
stellung wird im folgenden auf den Spezialfall eines nichtrelativistischen, elektrostati-
schen Systems mit gerader Symmetrieachse beschra¨nkt. Denn der Einsatz des Korrektors
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in der Niederspannungs-Elektronenmikroskopie oder in der Sekunda¨rionenmassenspek-
troskopie erlaubt wegen der geringen Elektronenenergie von maximal 10 keV beziehungs-
weise der großen Ionenmasse eine nichtrelativistische Betrachtung. Desweiteren wird die
Darstellung der Bahnmethode auf elektrostatische Systeme mit Zweischnittsymmetrie be-
schra¨nkt.
Die Bewegung des Teilchens wird in diesem speziellen Fall einer geraden Symmetrie-
achse in einem kartesischen Koordinatensystem als Funktion der z-Koordinate beschrie-
ben. Dabei wird als z-Achse die optische Achse gewa¨hlt, die zweckma¨ßigerweise mit der
Symmetrieachse u¨bereinstimmt. In der Teilchenoptik ist es u¨blich, die Fla¨chen, die die
optische Achse enthalten, als Schnitte zu bezeichnen. Fla¨chen senkrecht zur optischen
Achse heißen Ebenen.
Eine allgemeine und detaillierte Betrachtung teilchenoptischer Systeme mit gekru¨mmter
Symmetrieachse wird in zahlreichen Vero¨ffentlichungen, zum Beispiel [14, 16, 17, 18],
vorgestellt.
2.2.1 Exakte Bewegungsgleichung
In konservativen Systemen wird die verku¨rzte Wirkungsfunktion S entlang der Teilchen-
bahn extremal. Dies wird durch das Prinzip der kleinsten Wirkung
δS = δ
∫
~pkan d~r = 0 (2.8)
beschrieben, wobei ~pkan den kanonischen Impuls bezeichnet. Bei Einfu¨hrung der komple-
xen Gro¨ßen
w = x + i y, w¯ = x− i y (2.9)
zur Beschreibung des Ortes in einer Ebene z = konst. lautet die verku¨rzte Wirkungsfunk-
tion S in elektrostatischen Systemen mit dem elektrischen Potential ϕ, der Ladung q und





F (w, w¯, w′, w¯′; z) dz mit
F (w, w¯, w′, w¯′; z) =
√
ϕ (1 + w′w¯′) . (2.10)
Am Nullpunkt des Potentials (ϕ = 0) verschwindet per Definition die Geschwindigkeit









= 0 . (2.11)
Aus den Gleichungen (2.10) und (2.11) folgt die exakte Bewegungsgleichung
w′′ +











= 0 . (2.12)
KAPITEL 2. GRUNDLAGEN 9
2.2.2 Iterative Lo¨sung der Bewegungsgleichung
Im allgemeinen sind die geometrischen Abweichungen der Teilchenbahn von der Soll-
bahn, der optischen Achse, in teilchenoptischen Systemen klein. Daher erfolgt die Ent-
wicklung des Potentials ϕ, das im feldfreien Raum die Laplace-Gleichung (∆ϕ = 0)

















Dabei ist Φν die Multipolsta¨rke der Za¨hligkeit ν. Die Potentialverteilung der Za¨hligkeit ν
bleibt bei Rotation um den Winkel 2pi/ν unvera¨ndert.
Die auftretende Energieabweichung ∆E des Teilchens von der Sollenergie, die aus der





Die Summe der Exponenten der geometrischen Entwicklungsparameter, die noch zu de-
finieren sind, nennt man u¨blicherweise Ordnung. Der Exponent des Farbfehlerparameters
κ gibt den Grad an. Die Summe aus Grad und Ordnung wird als Stufe bezeichnet. Bei
Einfu¨hrung weiterer Kleinheitsparameter (zum Beispiel zur Beschreibung kleiner Sto¨rfel-
der) nennt man die Summe der Exponenten aller Entwicklungsparameter Rang.
Das Einsetzen der Multipolentwicklung (2.13) in die Bewegungsgleichung (2.12) ergibt
eine Differentialgleichung der Form
w′′ + f (~wκ; z) = 0 mit ~wκ = (w, w¯, w′, w¯′, κ) . (2.15)
Da die Absta¨nde der Teilchenbahnen von der optische Achse w und w¯, die zur optischen
Achse lateralen Impulskomponenten w′ und w¯′ und die relative Energieabweichung κ
klein sind, wird die Funktion f in einer Taylor-Reihe um den Ursprung im Phasenraum
~wκ, 0 = (0, 0, 0, 0, 0)
T bezu¨glich der kleinen Koordinaten w, w¯, w′, w¯′ und κ entwickelt,
f (~wκ, z) =
∞∑
k=0
f (k) (~wκ, z) . (2.16)
Dabei gibt f (k) (~wκ, z) die k-te Ordnung der Taylorentwicklung von f an. Analog erfolgt





In dem Summanden w(r) sind alle Terme mit dem Rang r zusammengefaßt. Nach dem
Einsetzen der Entwicklungen (2.16) und (2.17) in die Bewegungsgleichung (2.15) werden
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die Ausdru¨cke nach dem Rang sortiert. Der nullte, erste und n-te Rang lauten












w(1), . . . , w(n−1); z
) (2.20)
mit
L(1) [w] = w′′ + f (1) (w, w¯, w′, w¯′, 0; z) , (2.21)































Dabei stehen die eckigen Klammern [. . .]n fu¨r das homogene Polynom n-ten Ranges, das
der eingeschlossene Term entha¨lt.
Falls die gerade optische Achse eine Teilchenbahn darstellt, ist
w(0) = 0 (2.24)
eine Lo¨sung der exakten Bewegungsgleichung (2.12). Diese Bedingung ist fu¨r Systeme
ohne elektrisches Dipolfeld und damit ohne Dispersion erfu¨llt,
Φ1 = 0, s
(1) (z) = 0 . (2.25)


















w¯(1) = 0 . (2.26)
Eine mo¨gliche Wahl des Fundamentalsystems bezu¨glich der Objektebene z = zobj lautet
wα = xα , xα (zobj) = 0, x
′
α (zobj) = 1 , (2.27)
wβ = iyβ , yβ (zobj) = 0, y′β (zobj) = 1 , (2.28)
wγ = xγ , xγ (zobj) = 1, (2.29)
wδ = iyδ , yδ (zobj) = 1. (2.30)
Damit folgt fu¨r die paraxiale Bahn
w(1) = α wα + β wβ + γ wγ + δ wδ . (2.31)
Durch die Wahl der obigen Fundamentalbahnen geben α und β den Aperturwinkel der
Objektivlinse sowie γ und δ die halbe Bildfeldla¨nge an. Diese vier geometrischen Gro¨ßen
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sind mit der relativen Energieabweichung κ die fu¨nf Entwicklungsparameter, nach denen
die exakte Bewegung entwickelt wird. Falls die Symmetrieebenen der Quadrupole mit der
xz- und der yz-Ebene des Koordinatensystems zusammenfallen, sind der Real- und der




















y = 0 . (2.33)
Die Beitra¨ge ho¨heren Ranges zur Teilchenbewegung geben die Fehlerabweichungen von
der paraxialen Bahn w(1) an. Die lineare Na¨herung w(1) wird auch als Gaußsche Dioptrik
bezeichnet.
Fu¨r rein elektrostatische Felder stehen die Teilchenbahnen stets senkrecht auf den Fla¨chen
konstanter Wirkung S,
~pkin = ~∇S . (2.34)
Position und Neigung zweier Bahnen sind somit u¨ber die Fla¨che konstanter Wirkung







= konst. , µ , ν  {α, β, γ, δ} . (2.35)
Aus der Lo¨sung der paraxialen Bewegungsgleichung (2.26) wird die nichtlineare Bewe-








i (z) wi (z) , n ≥ 1 , (2.36)
in die inhomogene Differentialgleichung (2.20) ein, folgen aus der Forderung, daß keine













(n) (z) . (2.38)












, n = 1, . . . ,∞ . (2.39)
Unter Verwendung der Randbedingungen der Fundamentalbahnen (2.27) bis (2.30) ergibt
sich durch Integration von (2.39) die partikula¨re Lo¨sung n-ten Ranges als eine Inte
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u¨ber die Bewegung bis zum Rang n− 1,
w
(n)









































s(n) (z˜) w¯δ (z˜)
}
dz˜ wβ . (2.40)
Unter den Annahmen, daß die Abbildung stigmatisch und verzeichnungsfrei in der Zwi-
schenbildebene zq ist,
xα (zq) = yβ (zq) = 0 , (2.41)
xγ (zq) = yδ (zq) = V , (2.42)
ergibt die Berechnung der partikula¨ren Lo¨sung zweiter Stufe
w
(2)
nichtlin = −V Cακ ακ− i V Cβκ βκ + V Cγκ γκ + i V Cδκ δκ (2.43)










































Dabei ist der Farbfehler auf die Vergro¨ßerung V bezogen und das Vorzeichen so gewa¨hlt,
daß rotationssymmetrische Felder einen positiven axialen Farbfehler erzeugen. Analog
werden die Fehler ho¨herer Stufe berechnet.
In einem teilchenoptischen System, das aus mehreren Elementen aufgebaut ist, pflanzt
sich die Fehlerbahn eines Elements in den darauffolgenden Elementen fort. Die fehler-
behaftete Fortsetzung einer Fehlerbahn bezeichnet man als Kombinationsfehler, wa¨hrend
zum Beispiel der Farb- und der ¨Offnungsfehler sogenannte direkte Fehler sind.
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Die Bahnmethode stellt eine Mo¨glichkeit zur iterativen Berechnung der exakten Bewe-
gung dar. Bei den gewa¨hlten Anfangsbedingungen (2.27) bis (2.30) fu¨r die paraxialen
Bahnen entspricht diese Methode formal einer Entwicklung der exakten Bewegung in
den kleinen Gro¨ßen Startort, Startwinkel und relative Energieabweichung des Teilchens
von der Sollenergie.
2.3 Ersatzladungsverfahren
Der axiale Farbfehler erster Ordnung ersten Grades wird durch eine ¨Uberlagerung von
rotationssymmetrischen und zweiza¨hligen Feldern korrigiert (Kapitel 3). Durch zusa¨tz-
liche Oktopolfelder wird der ¨Offnungsfehler dritter Ordnung der Objektivlinse kompen-
siert (Kapitel 4.6). Nach der Korrektur dieser beiden Fehler begrenzen der Farbfehler des
¨Offnungsfehlers sowie der ¨Offnungsfehler fu¨nfter Ordnung das Auflo¨sungsvermo¨gen des
Systems. Zu dem ¨Offnungsfehler fu¨nfter Ordnung liefert neben dem Achsenpotential Φ,
der Quadrupolsta¨rke Φ2 und der Oktopolsta¨rke Φ4 auch die Dodekapolsta¨rke Φ6 einen
Beitrag. Die verwendeten Elektrodenformen fu¨r die Quadrupole sind in der xy-Ebene
na¨herungsweise wie eine Hyperbel geformt, so daß unerwu¨nschte sechsza¨hlige Potential-
anteile in guter Na¨herung verschwinden. Erzeugt man hingegen mittels einer 8-Pol An-
ordnung ein Quadrupolfeld, so werden merkliche sechsza¨hlige Potentialanteile erzeugt
[20]. Um die sechsza¨hligen Anteile ga¨nzlich vernachla¨ssigen zu ko¨nnen, werden daher
12-Pol Anordnungen zur gleichzeitigen Erzeugung von Quadrupol- und Oktopolfeldern
verwendet. Wir beno¨tigen also ein Verfahren zur Berechnung von Φ, Φ2 und Φ4 fu¨r die
Untersuchung realistischer Elektroden. Insbesondere interessiert der genaue Verlauf von
Φ und Φ2 fu¨r unterschiedliche Elektrodenformen und die damit verbundene Abha¨ngigkeit
des erzeugten Farbfehlers von der Elektrodengeometrie.
In einem Ersatzladungsverfahren wird das Gesamtpotential ϕ (~r) im Raum durch die ge-




qi ϕi (~r) . (2.48)
Dabei sitzen die Ladungselemente der Sta¨rke qi innerhalb der Elektroden, so daß die
Laplace-Gleichung im ladungsfreien Raum erfu¨llt bleibt. Falls die Potentiale ϕi der
gewa¨hlten Ladungselemente im Bereich nichtverschwindender Ladungsdichte keine Pol-
stellen besitzen, ko¨nnen die Elemente auch auf der Elektrodenoberfla¨che positioniert wer-
den. Die Koeffizienten qi werden durch die Lo¨sung eines N × N -Gleichungssystems so





qi ϕi (~rj) , j = 1, . . . , N (2.49)
annimmt. Zwischen den Kontrollpunkten ist das Potential auf der Elektrodenoberfla¨che
nur na¨herungsweise konstant.
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Wir betrachten ausschließlich Systeme mit Zweischnittsymmetrie. Fu¨r das Potential gilt
dann
ϕ (x, y, z) = ϕ (−x, y, z) = ϕ (−x,−y, z) = ϕ (x,−y, z) . (2.50)
In diesem Fall sind die Multipolsta¨rken gerader Za¨hligkeit reell und die Multipolsta¨rken
ungerader Za¨hligkeit verschwinden,
Φ2k = Φ¯2k , Φ2k+1 = 0, kIN . (2.51)









so daß zur Berechnung von Φ, Φ2 und Φ4 die partiellen Ableitungen des Potentials bis zur
vierten Ordnung bestimmt werden mu¨ssen. Durch Differentiation der analytisch gegebe-
nen Potentialverteilung des gewa¨hlten Ladungselements lassen sich die beno¨tigten Ab-
leitungen mit hoher Genauigkeit berechnen. Daher ist in diesem Fall das Ersatzladungs-
verfahren einer Feldsimulation vorzuziehen, die auf finiten Elementen beruht. Denn die
partielle Ableitung muß bei der Methode der finiten Elemente mit den diskreten Gitter-
punkten, an denen das Potential bekannt ist, bis zur vierter Ordnung numerisch berechnet
werden. Um die Fehler fu¨r die vierte Ableitung hinreichend klein zu halten, muß das
Raumgitter sehr fein gewa¨hlt werden. Dies erho¨ht die Rechenzeit sehr stark.
Als Ladungselement wird im Rahmen dieser Arbeit eine Dreiecksfla¨che gewa¨hlt, deren
Fla¨chenladungsdichte linear entlang der Dreieckskanten verla¨uft. Die Ladungsverteilung
eines einzelnen Dreiecks ist demnach durch die Werte der Fla¨chenladung in den Ecken
des Dreiecks eindeutig bestimmt. An der gemeinsamen Kante zweier Dreiecke verla¨uft
die Oberfla¨chenladung stetig. Diese Wahl des Ladungselements besitzt insbesondere bei
schwach gekru¨mmten Oberfla¨chen, zum Beispiel bei du¨nnen Blenden, einige Vorteile. So
kann die Zahl der beno¨tigten Ladungselemente gegenu¨ber dem Ersatzladungsverfahren
mit Punktladungen erheblich reduziert werden1. Die Verwendung von geladenen Drei-
ecksfla¨chen zur Feldsimulation und zur Berechnung der Multipolsta¨rken einschließlich
der Oktopolsta¨rke wurde erstmals von Kahl [18] im Rahmen seiner Dissertation ent-
wickelt. Seine Betrachtungen enthalten den allgemeinen Fall einer gekru¨mmten optischen
Achse. In seiner Dissertation wird die Berechnung der Potentialverteilung eines Elemen-
tardreiecks sowie der Multipolelemente ausfu¨hrlich beschrieben. Seine Implementierung
dieses Verfahrens, die er mir dankenswerterweise zur Verfu¨gung stellte, wurde fu¨r die
speziellen Systeme mit einer geraden optischen Achse und Zweischnittsymmetrie umge-
schrieben. Mit den so berechneten Multipolsta¨rken werden die Bewegungsgleichungen
durch einen Integrator achter Ordnung mit Schrittweitensteuerung [21] gelo¨st.
1Zu Beginn der Untersuchungen war die Frage nach der Elektrodenform noch weitgehend offen.
Insbesondere war noch vo¨llig ungekla¨rt, wie die Elektrodenformen aussehen mu¨ssen, um die Scherzer-




3.1 Anschauliche Erkla¨rung des Korrekturprinzips
Wir betrachten ein lichtoptisches System (Abbildung 3.1), das aus zwei identischen Sam-
mellinsen und einer dazwischen liegenden Zerstreuungslinse doppelter Brechkraft be-
steht. Obwohl sich die Brechkra¨fte der drei Linsen kompensieren, wirkt das System sam-
melnd, sobald zwischen den Linsen ein Abstand hergestellt wird. Denn der Achsenab-
stand des Lichtstrahls in den Sammellinsen ist gro¨ßer als in der Zerstreuungslinse, so daß
der Lichtstrahl in den Sammellinsen sta¨rker als in der Zerstreuungslinse gebrochen wird.
z
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Abbildung 3.1: Lichtoptischer Achromat aus drei Linsen.
Glaslinsen mit normaler Dispersion brechen Licht ku¨rzerer Wellenla¨nge sta¨rker als Licht
la¨ngerer Wellenla¨nge. Die Sammellinse (Abbildung 3.2) liefert somit einen positiven Bei-
trag zum Farbfehler, die Zerstreuungslinse (Abbildung 3.3) einen negativen. Die Verwen-
dung von Zerstreuungslinsen erlaubt daher die Korrektur der chromatischen Aberration
lichtoptischer Linsen (Achromat1).
Bestehen die drei Linsen des oben beschriebenen lichtoptischen Systems aus derselben
Glassorte, u¨berwiegt aufgrund des gro¨ßeren Achsenabstandes des Lichtstrahls in den
1Lichtoptische Achromaten ko¨nnen bereits aus einer Sammellinse und einer Zerstreuungslinse aufge-
baut werden.
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Abbildung 3.2: Schematischer Verlauf
der Lichtstrahlen unterschiedlicher Wel-
lenla¨nge in einer Sammellinse.
z
zB
λ > λ0λ = λ0λ < λ0
Abbildung 3.3: Schematischer Verlauf
der Lichtstrahlen unterschiedlicher Wel-





Sammellinsen der positive Farbfehler. Das optische System wirkt wie eine einzelne Sam-
mellinse passender Brechkraft mit positivem Farbfehler. Wa¨hlen wir hingegen fu¨r die
Zerstreuungslinse eine Glassorte mit ho¨herer Dispersion, so ist es mo¨glich, den Farbfeh-
ler des Systems zu beseitigen.
Dieses aus der Lichtoptik bekannte Korrekturprinzip wird nun auf die Elektronenoptik
u¨bertragen.
Betrachten wir eine elektrostatische Einzellinse, so entspricht dem lichtoptischen System
in Abbildung 3.1 eine beschleunigende Einzellinse. Sie besteht aus drei Lochblenden,
wobei sich die a¨ußeren Lochblenden auf gleichem Potential befinden und die mittlere auf
ho¨herem Potential liegt (Abbildung 3.4). In der Na¨he der beiden a¨ußeren Blenden werden
die Elektronen fokussiert, in der Umgebung der mittleren Blende defokussiert.
Elektronen mit einer ho¨heren Energie als der Sollenergie werden aufgrund einer ku¨rzeren
Verweildauer im elektrostatischen Feld schwa¨cher abgelenkt als die Elektronen der Soll-
energie. In der Elektronenoptik ha¨ngt der Betrag des Farbfehlers von der Strahlenergie
ab: Je gro¨ßer die Sollenergie, um so kleiner der Beitrag zum Farbfehler.
Daher ist der Farbfehler der mittleren Blende vom Betrag her kleiner als die Farbfehler-
beitra¨ge der a¨ußeren Blenden, so daß der positive Farbfehlerbeitrag u¨berwiegt. In einer
verzo¨gernden Einzellinse (Abbildung 3.5) liegt der Bereich des gro¨ßten Farbfehlerbei-
trages in der mittleren Blendenebene, jedoch werden dort die Elektronen fokussiert statt
defokussiert. Der Farbfehler einer verzo¨gernden Einzellinse ist ebenfalls positiv.
In einem Schnitt ko¨nnen wir die richtige Verteilung von kleinem positiven und großem
negativen Farbfehlerbeitrag auf die drei Elemente erhalten, indem wir einer verzo¨gernden
Einzellinse sta¨rker brechende Quadrupole u¨berlagern (Abbildung 3.6). Nun liegt das zer-
streuende Element auf niedrigerem Potential und liefert damit den gewu¨nschten gro¨ßeren
Beitrag zum Farbfehler.
Im Schnitt, in dem nicht korrigiert wird, versta¨rkt das urspru¨nglich zur Korrektur einge-
setzte Quadrupolfeld die Fokussierung des rotationssymmetrischen Feldes in der Mitte
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ϕ1 ϕ2 > ϕ1 ϕ1


















ϕ1 ϕ2 < ϕ1 ϕ1
Abbildung 3.6: Korrekturstu¨ck.
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des Korrekturstu¨cks und vergro¨ßert somit den positiven Farbfehler in diesem Schnitt. Die
unerwu¨nschte Fokussierung und damit der unerwu¨nschte positive Beitrag zum Farbfehler
sind um so kleiner, je kleiner der Achsenabstand der axialen Bahn in diesem Schnitt ist.
Der positive Farbfehlerbeitrag der axialen Bahn in diesem Schnitt wird minimal, wenn
diese Bahn in der Mitte des Korrekturstu¨cks eine Nullstelle besitzt. In der Mitte des Kor-
rekturstu¨cks liegt dann ein astigmatisches Zwischenbild.
Nach obigen ¨Uberlegungen muß die Brechkraft der Quadrupole vom Betrag her gro¨ßer als
die Brechkraft des Rundlinsenfeldes sein, um einen negativen Farbfehler zu erhalten. An-
dererseits ist eine Korrektur mit einem sehr schwachen, im Grenzfall verschwindenden ro-
tationssymmetrischen Feld nicht mo¨glich. Deshalb existiert bei einer festen Wahl der drei
Quadrupolsta¨rken ein Optimum fu¨r das Immersionsverha¨ltnis, das durch den Quotienten
ϕ2/ϕ1 der Spannungen auf den Elektroden gegeben ist (Abbildung 3.6). Dieses Optimum
wird mathematisch durch die Scherzer-Bedingung beschrieben, die im na¨chsten Kapitel
vorgestellt wird: Die Brechkraft der Quadrupole in den Blendenebenen ist ungefa¨hr dop-
pelt so groß wie die Brechkraft des rotationssymmetrischen Feldes.
3.2 Abstrakte Formulierung (Scherzer-Bedingung)
Weder rotationssymmetrische noch zweiza¨hlige Felder allein reichen zur chromatischen
Korrektur einer Teilchenlinse aus. Fu¨r rotationssymmetrische Felder ergibt sich durch
Einsetzen von (2.32) in (2.44) und partieller Integration











α dz > 0 . (3.1)
Somit ist der Farbfehler einer Rundlinse, wie Scherzer schon 1936 erkannte [1], immer
positiv. Zweiza¨hlige Felder mit Φ = ΦObj = konst. besitzen bei einer Punkt-zu-Punkt-













dz > 0 (3.3)
folgt. Eine geeignete ¨Uberlagerung von rotationssymmetrischen und zweiza¨hligen elek-
trostatischen Feldern ermo¨glicht jedoch die chromatische Korrektur einer Rundlinse.









die erstmals von Scherzer in [2] erwa¨hnt und im folgenden Scherzer-Bedingung genannt
wird, ist der Integrand des axialen Farbfehlers im xz-Schnitt negativ definit. Um dies
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zu zeigen, werden zuna¨chst in den axialen Farbfehlern Cακ (2.44) und Cβκ (2.45) die





































































































folgt die Scherzer-Bedingung (3.4). Aus der Gleichung (3.8) resultiert neben der For-
derung nach der Einhaltung der Scherzer-Bedingung auch die Forderung nach einem
mo¨glichst großen Achsenabstand x beziehungsweise X der axialen Bahnen im Korrek-
turstu¨ck, um einen betragsma¨ßig großen negativen Farbfehler zu erzeugen.
Der Farbfehler im yz-Schnitt dagegen ist positiv. Der positive Beitrag ist nach Gleichung
(2.45) um so kleiner, je kleiner der Achsenabstand der yβ-Bahn im Korrekturstu¨ck ist.
Es stellt sich nun die Frage, welchen Verlauf die Quadrupolsta¨rke (3.4) entlang der Achse
im Fall des Achsenpotentials einer verzo¨gernden Einzellinse annimmt. Das Potential einer
einzelnen, kreisfo¨rmigen Blende in der Ebene z = 0 mit den konstanten Feldsta¨rken
~E (z → −∞) = E−∞ ~ez und ~E (z → +∞) = E+∞ ~ez in unendlich großer Entfernung
von der Blende la¨ßt sich nach [17] im gesamten Raum analytisch durch












angeben. Verwendet werden hierbei oblate Spha¨roidkoordinaten (u, v, φ), die nach [19]
wie folgt mit den Zylinderkoordinaten (ρ, φ, z) verknu¨pft sind:
z = R uv , (3.12)















− (ρ˜2 + z˜2 − 1) +
√
(ρ˜2 + z˜2 − 1)2 + 4z˜2
]
. (3.15)
Dabei sind die La¨ngen z˜ = z/R und ρ˜ = ρ/R auf den Bohrungsradius R der Blende
normiert.
Das Gesamtpotential ϕEinz der Einzellinse setzt sich unter der Annahme eines großen
Blendenabstandes d im Vergleich zum Bohrungsradius R in guter Na¨herung aus den Po-
tentialen dreier einzelner Blenden und eines konstanten Beitrages zusammen,
ϕEinz = ϕBl (z + d, 0, E) + ϕBl (z, E,−E) + ϕBl (z − d,−E, 0) + (Φ0 + E d) . (3.16)
Aus den Darstellungen des Achsenpotentials der Einzellinse ΦEinz (Abbildung 3.7) und
















Abbildung 3.8: Anwendung der Scherzer-



















des aus (3.4) folgenden genauen Quadrupolfeldes (Abbildung 3.8) la¨ßt sich erkennen, daß
zur hinreichenden Erfu¨llung der Scherzer-Bedingung (3.4) mindestens drei ra¨umlich ge-
trennte Quadrupole notwendig sind: Die Zentren der Quadrupole liegen an den Stellen der
Blenden der Einzellinse. Wegen der Symmetrie der Einzellinse haben die a¨ußeren Qua-
drupole die gleiche Sta¨rke. Die Abbildungen 3.7 und 3.8 zeigen das Achsenpotential und
die Quadrupolsta¨rke fu¨r den speziellen Fall Φ0 = 8 kV, d = 10 mm, E = −0, 89 kV/mm
und R = 2, 5 mm. Der Verlauf der Quadrupolsta¨rke auf der optischen Achse wird vor al-
lem durch den Term 1/2 Φ′′Einz der Scherzer-Bedingung bestimmt, wa¨hrend im Vergleich
dazu der Beitrag durch den zweiten Term −1/16 Φ′ 2Einz/ΦEinz gering ist.
Die abstrakte Formulierung des Korrekturprinzips in der Scherzer-Bedingung (3.4) fu¨hrt
zum gleichen Aufbau des Korrekturstu¨cks wie die anschaulichen ¨Uberlegungen im vor-
ausgehenden Abschnitt. Daru¨ber hinaus liefert die Scherzer-Bedingung ein Kriterium, um
den Verlauf der Multipolsta¨rken Φ und Φ2 verschiedener Elektrodenformen zu verglei-





Mit den Kenntnissen u¨ber das Korrekturstu¨ck, die wir in Kapitel 3 aus anschaulichen
und theoretischen ¨Uberlegungen gewonnen haben, wird der Korrektoraufbau untersucht,
der aus der urspru¨nglichen Idee Scherzers resultiert [2]. Der Aufbau besteht aus der
kleinstmo¨glichen Anzahl an Elementen, die zur Umsetzung der Idee beno¨tigt werden.





Der Korrektor ECO kann in einem Niederspannungs-Rasterelektronenmikroskop
(LVSEM = low-voltage scanning electron microscope) oder in Rasterionenstrahlgera¨ten
zur Beseitigung der chromatischen und spha¨rischen Aberration der Objektivlinse ein-
gesetzt werden. In dieser Arbeit wird der Korrektor ECO fu¨r einen Einsatz in einem
LVSEM (Abbildung 4.1) untersucht und optimiert. Als Objektivlinse des Mikroskops
wird die Immersionslinse EDOL (Electrostatic Detector Objective Lens) [3, 4] angenom-
men. Die Sekunda¨relektronen werden durch das rotationssymmetrische Feld der Objek-
tivlinse zum Detektor gefu¨hrt, der sich innerhalb der Linse befindet (Abbildung 4.1). Der
Korrektor sitzt in der Sa¨ule vor dem Ablenkelement, um bei der Rasterung im Korrektor
keine zusa¨tzlichen außeraxialen Fehler zu erzeugen.
Der elektrostatische Korrektor besteht in seinem grundsa¨tzlichen Aufbau aus vier in Rich-
tung der geraden optischen Achse hintereinander angeordneten Elementen, na¨mlich – aus-
gehend vom Objektiv – zuna¨chst aus einem Quadrupol, zwei sich hieran anschließenden
Korrekturstu¨cken und schließlich ausgangsseitig aus einem weiteren Quadrupol (Abbil-
dung 4.2). Die beiden Korrekturstu¨cke wiederum setzen sich jeweils aus drei elektrischen
21















Abbildung 4.1: Schematischer Aufbau















Abbildung 4.2: Vereinfachter axialer
Strahlengang innerhalb des Korrektors.
Quadrupolen mit u¨berlagertem Rundlinsenfeld zusammen (Abbildung 4.3), die jedoch in
beiden Korrekturstu¨cken relativ zueinander um einen Winkel von pi/2 um die optische
Achse gedreht sind. Somit ist die Scherzer-Bedingung (3.4) zuna¨chst in dem einen, an-
schließend im anderen Schnitt erfu¨llt. In der Mitte der Korrekturstu¨cke muß nach den
¨Uberlegungen aus dem vorangegangenen Kapitel der Achsenabstand der axialen Bahn
in dem Schnitt maximal sein, in dem korrigiert wird. Diese axiale Bahn soll innerhalb
des Korrekturstu¨cks symmetrisch zur Korrekturstu¨ckmitte verlaufen. Da in dem anderen
Schnitt die axiale Bahn nahe der optischen Achse, im optimalen Fall auf der optischen
Achse verlaufen muß, wird in die Mitte des Korrekturstu¨cks ein astigmatisches Zwischen-
bild gelegt (Abbildung 4.2). Als besonders bevorzugt gelten Aufbauten, bei denen ein
symmetrischer Verlauf der Felder und Bahnen zur Korrektormitte zM vorgesehen ist: Das
Achsenpotential Φ verla¨uft symmetrisch zur Mittelebene, die Quadrupolsta¨rke Φ2 anti-
symmetrisch. Die xα-Bahn in der zweiten Korrektorha¨lfte wird durch die Spiegelung der
yβ-Bahn am Mittelpunkt zM des Korrektors und umgekehrt die yβ-Bahn durch Spiegelung
der xα-Bahn fortgesetzt (Abbildung 4.2). Durch die Wahl des symmetrischen beziehungs-
weise antisymmetrischen Feld- und Bahnverlaufs wird eine stigmatische und in erster
Ordnung verzeichnungsfreie Abbildung gewa¨hrleistet. Der axiale Farbfehler des Korrek-
tors wird rotationssymmetrisch. Daru¨ber hinaus heben sich zahlreiche Fehlerintegrale auf
oder vereinfachen sich, was wesentlich zur Transparenz und zum besseren Versta¨ndnis
des Korrektorverhaltens bei verschiedenen Geometrien und Einstellungen beitra¨gt. So re-
duziert sich das Farbfehlerintegral CK des Korrektors in den Darstellungen (3.5) und (3.6)















z0 z1 z2 z3 zM
Abbildung 4.3: Schematischer axialer Bahnverlauf und Potentialverlauf in der ersten Kor-
rektorha¨lfte. Hierbei bezeichnet f die Brennweite der Objektivlinse und fi die Brennwei-
ten der Quadrupole.
auf die Integration bis zur Mittelebene des Korrektors:







Weiterhin vereinfacht sich durch die gewa¨hlte Symmetrie nicht nur die Justierung, son-
dern die Handhabung generell, da weniger Potentiale eingestellt werden mu¨ssen.
Im vorgestellten Aufbau sind die wesentlichen Forderungen aus Kapitel 3 (Einhaltung der
Scherzer-Bedingung, großer Achsenabstand der Bahn in dem Schnitt, in dem korrigiert
wird, kleiner Achsenabstand im jeweils anderen Schnitt) bei geeigneter Wahl der Elektro-
denform, des Immersionsverha¨ltnisses im Korrekturstu¨ck und der Brechkra¨fte prinzipiell
erfu¨llt. Bei der Suche nach der optimalen Position fu¨r die einzelnen Elemente wird der
Korrektor zuna¨chst in dem analytisch lo¨sbaren Modell du¨nner Quadrupole betrachtet.
4.2 Korrektormodell mit du¨nnen Quadrupolen
4.2.1 Potentialverteilung und Einstellung der Felder
Ein einfaches Modell, in dem die Scherzer-Bedingung na¨herungsweise erfu¨llt ist, besteht
aus du¨nnen Quadrupolen mit den Brennweiten fi (i = 0, 1, 2) und einem kastenfo¨rmi-
gen Rundlinsenfeld, in dem das elektrische Feld stu¨ckweise konstant ist (Abbildung 4.3).
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Im Rahmen dieser Na¨herung haben das Rundlinsenpotential Φ = Φ (z) und die Quadru-




Φ0 + E (z − z1) fu¨r z1 ≤ z ≤ z2
Φ0 + E d− E (z − z2) fu¨r z2 ≤ z ≤ z3
Φ0 sonst
, (4.2)




δ (z − z0)− Φ0
f1
δ (z − z1) + Φm
f2
δ (z − z2)− Φ0
f0
δ (z − z3) . (4.4)
Bei der Wahl des Potentials Φ gema¨ß Gleichung (4.2) gilt
Φ′′ = E [δ (z − z1)− 2 δ (z − z2) + δ (z − z3)] . (4.5)





Φ′′ mit C = 2 (4.6)
eingestellt werden. Hierbei fehlt der Term−1/16·Φ′ 2/Φ (vgl. Gleichung (3.4) und (4.6)).
Deshalb weicht der Proportionalita¨tsfaktor C bei optimaler Einstellung des Systems ge-
ringfu¨gig von 2 ab. Er wird mittels geeigneter Wahl der Brennweiten f1 und f2 optimal
angepaßt. Die Vorteile dieses einfachen Modells liegen (a) in der analytischen Lo¨sbarkeit
des Farbfehlerintegrals sowie dem daraus resultierenden Versta¨ndnis u¨ber das Verhalten
des Korrektors und (b) in der Mo¨glichkeit zur analytischen Optimierung und zu ersten
Untersuchungen der auftretenden Feldsta¨rken auf ihre Realisierbarkeit hin.
4.2.2 Berechnung und Optimierung des Farbfehlers
Der Farbfehler des gesamten Systems wird in einen Linsenanteil CL und einen Korrektor-
anteil CK zerlegt, so daß
Cακ = Cβκ = CK + CL (4.7)
gilt. Fu¨r den Korrektoranteil erha¨lt man aus (4.1) unter Ausnutzung der Symmetrie inner-
halb einer Korrektorha¨lfte



























Der Integrand des Farbfehlerkoeffizienten resultiert aus der partiellen Integration von
(2.44) und (2.45). Die dimensionslose Gro¨ße n =√ΦObj/Φ0 gibt das Immersionsverha¨lt-
nis der Objektivlinse an.
Der Farbfehler des Korrektors CK wird in diesem Modell zweckma¨ßig auf die Brennweite
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Die Sta¨rke des elektrischen Feldes, die in der Gleichung (4.2) durch die vorzeichenbehaf-
tete Gro¨ße E gegeben ist, wird ebenso durch die Wurzel aus dem Immersionsverha¨ltnis













Die beiden Forderungen an den Bahnverlauf aus Kapitel 4.1 sind der symmetrische Ver-
lauf der xα-Bahn sowie der antisymmetrische der yβ-Bahn:
x′α (z2+) = −x′α (z2−) , yβ (z2) = 0 . (4.12)
Dabei bezeichnet x′α (z2−) := x′α (z2 − ε) die Steigung der xα-Bahn unmittelbar vor dem
du¨nnen Quadrupol in der Mitte des Korrekturstu¨cks und x′α (z2+) := x′α (z2 + ε) die
Steigung unmittelbar hinter diesem Quadrupol.
Wegen der kleineren Brennweite f2 im Vergleich zu f1 und wegen des Immersionsverha¨lt-
nisses Φm/Φ0 erzeugt der mittlere Quadrupol des Korrekturstu¨cks den betragsma¨ßig
gro¨ßten Beitrag zum negativen Farbfehler des Korrektors. Die Brennweite f2 und damit
auch der Farbfehler ha¨ngen wegen der geforderten Symmetrie des Bahnverlaufs von der
Steigung der xα-Bahn am Ort z2 ab (Abbildung 4.3). Die notwendige Quadrupolsta¨rke
f−12 und damit der Betrag des negativen Farbfehlers der xα-Bahn werden um so gro¨ßer,
je gro¨ßer der Betrag der Steigung der xα-Bahn bei z2 ist. Diese Steigung wird durch das
Gegenfeld E und die Brennweite f1 festgelegt. Durch eine Verringerung des Potentials
Φm oder eine Verku¨rzung der Korrekturstu¨ckla¨nge d werden das elektrische Gegenfeld
E und damit der Betrag des Farbfehlers gro¨ßer. Die Brennweite f1 wird dadurch opti-
miert, daß der Betrag der Steigung der xα-Bahn hinter dem ersten Quadrupol des Kor-
rekturstu¨cks mo¨glichst groß wird und der induzierte positive Beitrag des Farbfehlers im
yz-Schnitt hinreichend klein bleibt. Die Brennweite f0 des Frontquadrupols ist durch den
Nulldurchgang der yβ-Bahn in der Mitte des Korrekturstu¨cks festgelegt. Somit bleiben
zwei Parameter frei wa¨hlbar: Die La¨nge des Korrekturstu¨cks d und das Gegenfeld E.
Im Minimum des Farbfehlers gilt nach den ¨Uberlegungen aus Kapitel 3
d  l . (4.13)
Daher wird die Brennweite f0 des Frontquadrupols bei kleinen ¨Anderungen der Felder im
Korrekturstu¨ck in guter Na¨herung konstant bleiben. Der Farbfehler
C∗K = C
∗
K (m, ν, x, v) (4.14)
wird demzufolge unter der Annahme x = l/f0 = konst. durch Variation der normierten
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Ohne die Annahme x = konst. entstu¨nden wegen der exakt zu erfu¨llenden Nullstellenbe-
dingung der yβ-Bahn algebraische Gleichungen vierten Grades, die die folgende analyti-
sche Berechnung zunichte machten. Setzt man in die Nullstellenbedingung der yβ-Bahn




= vopt (m, ν, x) , (4.16)
erha¨lt man x, wie oben beschrieben, als Funktion der freien Parameter m und ν,
x = x (m, ν) . (4.17)
Die normierte Quadrupolsta¨rke u = l/f2 folgt nach Einsetzen von (4.16) und (4.17)
aus der Symmetriebedingung an die xα-Bahn. Sie wird zusa¨tzlich mit dem Immersions-
verha¨ltnis m2 normiert,
u˜ = m2 u = u˜ (m, ν) . (4.18)
Der Bahnverlauf und der Farbfehler sind in Anhang A.1 angegeben.
Im Grenzfall infinitesimal kleiner Korrekturstu¨ckla¨ngen d ist die Scherzer-Bedingung bei
diesem Korrektormodell exakt erfu¨llt, da beim Grenzu¨bergang der Feldanteil −1/16 ·
Φ′ 2/Φ in der Scherzer-Bedingung (3.4) verschwindet. Die vorgenommene Optimierung








Die Optimierung nach Gleichung (4.15) fu¨hrt zur gu¨nstigsten Einstellung, um einen
vom Betrag her maximalen Farbfehler bei vorgegebener Mindestteilchenenergie zu fin-
den. Bei starken Gegenfeldern zur Erzeugung eines vom Betrag her großen Farbfehlers
nimmt die Geschwindigkeit der Elektronen in der Mitte des Korrekturstu¨cks sehr stark
ab. Dadurch vergro¨ßert sich der Einfluß a¨ußerer Sto¨rfelder sowie die Strahlaufweitung
des Teilchenbu¨ndels durch Coulomb-Wechselwirkung. Die vorgenommene Optimierung
des Korrektors stellt bereits eine geeignete Maßnahme zu seiner Stabilisierung dar, da der
notwendige negative Farbfehler bei einer mo¨glichst hohen Teilchenenergie erzeugt wird.
4.2.3 ¨Uberblick u¨ber den Lo¨sungsraum
Die Abbildungen 4.4 und 4.5 zeigen dreidimensionale Darstellungen des Farbfehlers.
Wa¨hrend in Abbildung 4.4 die optimierten Werte fu¨r die Brennweite f1 = f1,opt aus
Gleichung (4.16) zugrunde liegen, wird in Abbildung 4.5 der
”
feste“ Wert f1 = −12fB
verwendet, der im Grenzfall d → 0 (4.19) mit der optimierten Wahl u¨bereinstimmt. Die
bisherigen ¨Uberlegungen aus Kapitel 4.2.2 zum Verlauf des Farbfehlers in Abha¨ngigkeit
von m und ν werden besta¨tigt: Fu¨r kleine m oder ν, also fu¨r ein starkes Gegenfeld, las-
sen sich beliebig hohe negative Farbfehler erreichen. Der Vergleich der optimierten mit
der
”
festen“ Einstellung zeigt eine Einschra¨nkung des nutzbaren Bereichs im nicht opti-















Abbildung 4.4: Normierter Farbfehler
C∗K = C
∗



















Abbildung 4.5: Normierter Farbfehler
C∗K = C
∗













Abbildung 4.6: Implizite Kurven C∗K = konst. bei
”
















Abbildung 4.7: C∗K = C∗K (m = 0, 2; ν)
bei
”





m = 0, 2 = konst.





Abbildung 4.8: C∗K = C∗K (m; ν = 0, 2)
bei
”






ν = 0, 2 = konst.
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mierten System auf Werte unterhalb von ν = 5/8 (Abbildung 4.5). Fu¨r ν = 5/8 wird
die fokussierende Wirkung der a¨ußeren Blende des Korrekturstu¨cks so schwach, daß die
xα-Bahn bei Eintritt in das Korrekturstu¨ck waagrecht verla¨uft, wa¨hrend oberhalb dieses
Wertes die Steigung sogar positive Werte annimmt. Im Grenzfall des Spiegels (m → 0)
besitzt der Farbfehler somit bei ν = 5/8 eine Singularita¨t mit Vorzeichenwechsel. Diese
Einschra¨nkung besta¨tigen die impliziten Kurven C∗K = konst. (Abbildung 4.6). Daru¨ber
hinaus zeichnet sich das optimierte System durch einen flacheren Fla¨chen- und Kurven-
verlauf des Farbfehlers aus (Abbildung 4.7). Im Grenzfall kleiner La¨ngen d des Korrek-
turstu¨cks im Vergleich zur Driftstrecke l (ν = d/l  1) gehen beide Einstellungen, wie
in Kapitel 4.2.2 erla¨utert wurde, ineinander u¨ber (Abbildung 4.8).
4.2.4 Untersuchung zweier unterschiedlich langer Korrektoren
Die Mo¨glichkeit der elektrostatischen Korrektur des Farbfehlers wird an zwei Syste-
men mit unterschiedlich langen Driftstrecken (l = 20 mm, l = 55 mm) demon-
striert. Die Korrektoren sind 100 mm und 240 mm lang. Der normierte Farbfehler C ∗K
gema¨ß (4.9), den diese beiden Korrektoren zur Kompensation eines typischen Im-
mersionsobjektivs (Tabelle 4.1) erzeugen sollen, liegt fu¨r den ku¨rzeren Korrektor im








. . . 2
f [mm] 5 . . . 10
Tabelle 4.1: Parameterbereich des
Immersionsobjektivs
zeigt die impliziten Kurven C∗K = −3 und C∗K =
−70 fu¨r die optimierte Einstellung f1 = f1,opt, die
in Kapitel 4.2.2 berechnet wurde. Zusa¨tzlich wird
eine Mindestenergie der Elektronen in der Mitte
des Korrekturstu¨cks von 0,5 keV gefordert, wes-
halb m im Intervall [0,224; 1] liegen muß. Dem-
nach sollte der Abstand d der Quadrupole inner-
halb des Korrekturstu¨cks bei einer zula¨ssigen Ma-
ximalfeldsta¨rke von Emax ' −6 kV/mm minde-
stens 1,6 mm lang sein, so daß die untere Gren-
ze fu¨r ν beim kurzen System 0,08 und beim lan-
gen 0,03 betra¨gt. Jedoch sollte d auch im Hinblick
auf die Randfelder der Elektroden ausreichend groß
gewa¨hlt werden.
Innerhalb der oben beschriebenen Anforderungen soll bei fester Wahl der Geometrie durch
Variation des Gegenfeldes der gesamte jeweilige Farbfehlerbereich der beiden Systeme
abgedeckt werden. Die implizite Darstellung dieser Anforderungen als Funktion der frei-
en Parameter m und ν (Abbildung 4.9 und 4.10) zeigt fu¨r beide Systeme einen mo¨gli-
chen schraffierten Bereich, in dem alle Bedingungen erfu¨llt sind. Aus den aufgefu¨hr-
ten Gru¨nden wird der Kompromiß zwischen niedrigem Potential Φm, folglich kleinem
m =
√
Φm/Φ0, und kleiner La¨nge d und somit kleinem ν gesucht, der im Fall l = 20 mm
bei ν = 0,25 und fu¨r l = 55 mm bei ν = 0,09 gefunden wird. Die Abbildungen 4.11
und 4.12 zeigen den axialen Bahnverlauf fu¨r den jeweils kleinsten beno¨tigten Farbfehler
der beiden Systeme, deren vollsta¨ndige Einstellungen in Tabelle 4.2 aufgefu¨hrt sind. Das
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Abbildung 4.9: Implizite Darstellung der









ν m = 0,224 m = 0,601







Abbildung 4.10: Implizite Darstellung der









ν m = 0,224 m = 0,661




Abbildung 4.11: Axialer Bahnverlauf im er-
sten Viertel des Korrektors bei einer Kor-












Abbildung 4.12: Axialer Bahnverlauf im er-
sten Viertel des Korrektors bei einer Kor-
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Verha¨ltnis der Achsenabsta¨nde von xα- und yβ-Bahn bei Eintritt in das Korrekturstu¨ck
l = 20 mm l = 55 mm
C∗K -26,0 -70,0
m 0,230 0,250
Φm [kV] 0,527 0,623
d [mm] 5 4,95
f0 [mm] 23,47 58,61
f1 [mm] 8,46 9,65
f2 [mm] 0,403 0,470
lges [mm] 100 240
Tabelle 4.2: Ausgewa¨hlte Einstellungen der Korrektoren in den Abbildungen 4.11 und
4.12
betra¨gt ungefa¨hr 30 und sollte bei ¨Ubergang zu ausgedehnten Quadrupolen weiterhin in
dieser Gro¨ßenordnung bleiben. Der Verlauf der jeweiligen relativen Quadrupolsta¨rken
im relevanten Intervall von m [0, 2; 0, 7] und ν  [0, 02; 0, 3] (Abbildung 4.13 und 4.14)
besta¨tigt fu¨r das optimierte System die gemachten Voraussagen. So variiert die relati-
ve Quadrupolsta¨rke x = l/f0  [0, 84; 1] (Abbildung 4.13) nur gering in einem Bereich
unterhalb des Grenzwertes 1 und na¨hert sich diesem fu¨r kleine ν. Daneben nimmt die
relative Brechkraft u˜ bei konstantem Gegenfeld mit abnehmendem ν zu. Fu¨r das Sy-
stem l = 55 mm verdeutlichen dies nochmals die Abbildungen 4.15 bis 4.18, die jeweils
im Schnitt ν = 0, 09 = konst. den Farbfehler und die Brennweiten der drei Quadru-
pole als Funktion des Gegenfeldes zeigen. Die geringe Variation der Brennweite f0 in
dem relevanten Bereich (Abbildung 4.16) bekra¨ftigt die bei der Optimierung (4.15) ge-
machte Annahme. Die maximal auftretende Feldsta¨rke des Gegenfeldes betra¨gt in diesem
einfachen Modell 1, 9 kV/mm. Bei den realistischeren Modellen bedarf es einer genau-
en Abscha¨tzung der Feldsta¨rken zwischen den Quadrupolelektroden. Die Brechkraft des
mittleren Quadrupols ist rund 25 mal sta¨rker als die Brechkra¨fte der a¨ußeren Quadrupole
des Korrekturstu¨cks und rund 120 mal sta¨rker als der Frontquadrupol am Korrektorbe-
ginn. Aus den Abbildungen 4.15 bis 4.18 la¨ßt sich fu¨r jeden Farbfehler die zugeho¨rige
Einstellung der Brennweiten ablesen.
Die Konstante C aus Gleichung (4.6) weicht vom Wert 2 ab, da die Scherzer-Bedingung
nicht exakt erfu¨llt ist. Fu¨r den ersten Quadrupol des Korrekturstu¨cks erha¨lt man a :=
C1 = 1, 83, fu¨r den mittleren Quadrupol b := C2 = 2, 85.
Die hier vorgestellten Rechnungen anhand eines einfachen Modells zeigen die Verwend-
barkeit des Systems zur Korrektur des chromatischen Fehlers erster Ordnung ersten Gra-













Abbildung 4.13: Normierte Brechkraft des















Abbildung 4.14: Normierte Brechkraft des
zentralen Quadrupols des Korrekturstu¨cks












Abbildung 4.15: Normierter Farbfehler
C∗K = C
∗
K (m;ν = 0, 09).
C∗K
m







Abbildung 4.16: Brennweite des Eingangs-
quadrupols f0 = f0 (m; ν = 0, 09).
f0 [mm]
m







Abbildung 4.17: Brennweite der a¨ußeren
Quadrupole des Korrekturstu¨cks f1 =
f1 (m; ν = 0, 09).
f1 [mm]
m







Abbildung 4.18: Brennweite des zentra-
len Quadrupols des Korrekturstu¨cks f2 =
f2 (m; ν = 0, 09).
f2 [mm]
m
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des. Grundsa¨tzlich besteht die Mo¨glichkeit, den Farbfehler des Systems aus Objektivlinse
und Korrektor durch die Vera¨nderung des Immersionsverha¨ltnisses des Korrekturstu¨cks
beliebig einzustellen.
4.3 Korrektormodell mit kastenfo¨rmigen Quadrupol-
verla¨ufen
Das Prinzip und die Realisierbarkeit der elektrostatischen Korrektur des Farbfehlers wur-
den im vorangegangenen Abschnitt mit dem einfachen Modell du¨nner Quadrupole aufge-
zeigt. Bei der Ausdehnung der Quadrupolfelder zu einem Kastenfeld muß das Rundlin-
senfeld innerhalb des Korrekturstu¨cks geeignet gewa¨hlt werden. In der Kastenfeld-Na¨he-
rung ist die Quadrupolsta¨rke Φ2 innerhalb des Quadrupols konstant und fa¨llt am Rand
unstetig auf Null ab. Gema¨ß der Scherzer-Bedingung (3.4) muß das Achsenpotential Φ in
den Bereichen konstanten Quadrupolfeldes parabelfo¨rmig verlaufen. Ist dies eine zwin-
gende Bedingung?
Im Fall einer u¨berlagerungsfreien Anordnung von Rundlinse und Quadrupolfeld (Abbil-
dung 4.19) liefert der Korrektor nur im trivialen Fall verschwindender Elektrodenla¨nge
(du¨nner Quadrupole) einen negativen Farbfehler. Obwohl alle zur Korrektur notwendi-
gen Elemente vorhanden sind, ist die Scherzer-Bedingung an keinem Punkt des Korrek-
turstu¨cks erfu¨llt. Auch wenn nur der mittlere Quadrupol, der das wesentliche Element
des Korrekturstu¨cks darstellt, ausgedehnt ist, bleibt der Farbfehler bei einer u¨berlage-
rungsfreien Anordnung von Rundlinsen- und Quadrupolfeld positiv. ¨Uberlagern wir den
mittleren, ausgedehnten Quadrupol des Korrekturstu¨cks mit einem linear verlaufenden
Achsenpotential (Abbildung 4.20), findet sich ebenfalls kein negativer Farbfehler. Bei ei-
nem parabelfo¨rmigen Verlauf des Achsenpotentials im Bereich des mittleren Quadrupols
(Abbildung 4.21) korrigiert das System bei geeigneter Einstellung den positiven Farb-
fehler der Objektivlinse. Das Ergebnis bekra¨ftigt nach den ¨Uberlegungen aus Kapitel 3
nochmals die Notwendigkeit, die Scherzer-Bedingung so exakt wie mo¨glich einzuhalten.
Zur genaueren Untersuchung des Korrekturstu¨cks in der Kastenfeld-Na¨herung werden
die drei Quadrupole des Korrekturstu¨cks gema¨ß der Scherzer-Bedingung mit einem pa-
rabelfo¨rmig verlaufenden Achsenpotential u¨berlagert (Abbildung 4.22). Die rechnerische
Behandlung dieses Modells wird exemplarisch fu¨r die Systeme vorgefu¨hrt, die in die-
sem Abschnitt bisher untersucht wurden (Abbildung 4.19 bis 4.22). Das Achsenpotential








[z − (z1 − L)]2 fu¨r z1 − L ≤ z ≤ z1 + L ,
Φ0 + E (z − z1) fu¨r z1 + L < z ≤ z2 − L ,
Φm − E2L (z − z2)2 fu¨r z2 − L < z ≤ z2 ,
Φ0 sonst ,
(4.20)
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Abbildung 4.19: ¨Uberlagerungsfreie An-







Abbildung 4.20: ¨Uberlagerung des mitt-
leren Quadrupols des Korrekturstu¨cks mit







Abbildung 4.21: ¨Uberlagerung des mitt-
leren Quadrupols des Korrekturstu¨cks mit







Abbildung 4.22: ¨Uberlagerung der Qua-
















δ (z − z0) + Φ2,1 [Θ (z − (z1 − L))−Θ (z − (z1 + L))]
+Φ2,2 [Θ (z − (z2 − L))−Θ (z − z2)] (4.21)
mit































Die ausgedehnten Quadrupole des Korrekturstu¨cks besitzen die gleiche La¨nge 2 L. Der
Frontquadrupol wird wiederum im Modell du¨nner Quadrupole betrachtet, damit die Sym-
metrie innerhalb einer Korrektorha¨lfte weiterhin erhalten bleibt. Der Bahnverlauf wird
analytisch im gesamten Korrektor berechnet (siehe Anhang A.2).
Der Farbfehler des Korrektors CK, die geometrischen La¨ngen und die Brennweiten der

























wobei f wiederum die Brennweite und n das Immersionsverha¨ltnis der Objektivlinse
angeben. Die Quadrupolsta¨rken Φ2,1 und Φ2,2 werden auf die La¨nge der Quadrupole, das















b (3 + 2ν)
. (4.27)
Die Bahnbedingungen
x′α (z2) = 0 , yβ (z2) = 0 (4.28)
werden analytisch nach den Gro¨ßen λ = λ (m, ν, η, a, b) und η = η (m, ν, a, b) aufgelo¨st.
Der Farbfehler C∗K = C∗K (m, ν, a, b; lges) muß in den Bereichen, in denen Rundlinsen-
und Quadrupolfelder u¨berlagert sind, numerisch berechnet werden. Die fest vorgegebene
Gesamtla¨nge lges ist eine zusa¨tzliche Randbedingung, die an das System gestellt wird.
In den weiteren Rechnungen werden wir das System fu¨r die EDOL als Objektivlinse
optimieren (siehe Tabelle 4.3). Da wegen der numerischen Berechnung des Farbfeh-
lers eine Optimierung in analytischer Form nicht mehr mo¨glich ist, erfolgt die Suche
nach der optimalen Lo¨sung durch Abrasterung des Lo¨sungsraums: Bei fest vorgegebe-
ner Gesamtla¨nge wird fu¨r bestimmte Werte von ν = d/L das System mit dem be-
tragsma¨ßig gro¨ßten Farbfehler gesucht. Der Farbfehler und die Brechkra¨fte werden in den




f [mm] 4, 77
CL [mm] 2, 89
Tabelle 4.3: Parameter der Immersions-
linse EDOL
Abbildungen 4.23 bis 4.26 als Funktion




K (m (ν) , ν, a (ν) , b (ν) ; lges)
(4.29)
Wie im Fall du¨nner Quadrupole erha¨lt man
einen betragsma¨ßig gro¨ßeren Farbfehler fu¨r
ein kleiner gewa¨hltes m. Da die Mindest-
energie wiederum 0, 5 keV betragen soll, lie-
gen die Minima des Farbfehlers auf der drei-
dimensionalen Schnittfla¨che des Parameter-
raums m = 0, 25 = konst. .
Zuna¨chst wird die Gesamtla¨nge lges des Systems auf maximal 300 mm beschra¨nkt. Man
findet das gleiche Lo¨sungsverhalten wie im Fall du¨nner Quadrupole: Je kleiner ν = d/L
ist, um so gro¨ßer wird das Gegenfeld. Dann nimmt die normierte Quadrupolsta¨rke Φ˜2,2
aufgrund der Symmetrieforderungen an die axialen Bahnen zu (Abbildung 4.23). Dies
fu¨hrt zu einem gro¨ßeren Betrag des Farbfehlers (Abbildung 4.24). Da der mittlere Qua-
drupol des Korrekturstu¨cks die xα-Bahn ungefa¨hr doppelt so stark ablenkt wie der erste
Quadrupol des Korrekturstu¨cks, erwartet man wegen der kleineren Geschwindigkeit der
Teilchen in der Mitte der Korrekturstu¨cke (Abbildung 4.23)
Φ˜2,1 < Φ˜2,2 < 2 Φ˜2,1 . (4.30)
Wie im Fall du¨nner Quadrupole ist die Brechkraft des Quadrupols in der Mitte der Kor-
rekturstu¨cke etwas schwa¨cher als die Quadrupolsta¨rke, die aus der Scherzer-Bedingung
resultiert (Abbildung 4.25):
b ' 2, 7 > bScherz = 2 . (4.31)
Die a¨ußeren Quadrupole des Korrekturstu¨cks sind hingegen mehr als doppelt so stark wie
das entgegenwirkende Rundlinsenfeld (Abbildung 4.25):
a ' 1, 8 < aScherz = 2 . (4.32)
Das erla¨uterte Verhalten findet sich in der beschriebenen Art und Weise nur in Umge-
bung der optimalen Lo¨sung. Aufgrund der diskreten Abrasterung des Lo¨sungsraums, die
aus Gru¨nden der Rechenzeit nicht beliebig fein erfolgen kann, sind die Punkte mit klei-
nen numerischen Ungenauigkeiten behaftet (siehe Abbildung 4.26). Bei der Unterglie-
derung des Parameterraumes (m, ν, a, b) werden rund 2 · 107 Systeme hinsichtlich der
vorgegebenen Bedingungen (Gesamtla¨nge, Farbfehler, physikalisch sinnvolle Lo¨sungen
mit positiven La¨ngen, zula¨ssige Feldsta¨rke) untersucht. Der Lo¨sungsraum, in dem diese
Bedingungen erfu¨llt sind, nimmt nur einen schmalen Bereich im Parameterraum ein. Zu
seiner Darstellung werden dreidimensionale Schnitte ν = konst. des vierdimensionalen
Parameterraumes fu¨r ν = 0, 35 und ν = 0, 45 betrachtet (Abbildung 4.27 und 4.28).
Dargestellt sind mit schwarzen Punkten Systeme mit einem Farbfehler im Bereich von
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Abbildung 4.23: Normierte Brechkraft




















Abbildung 4.25: Relatives Verha¨ltnis a (ν)











Abbildung 4.26: Gesamtla¨nge lges (ν).
ν
lges [mm]


























































Abbildung 4.30: Axiale Bahnen eines
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−0, 72 < C∗K < −0, 7 und mit roten Punkten Systeme mit C∗K < −0, 72, die zur Korrek-
tur der EDOL ausreichend sind. Die Gesamtla¨nge der dargestellten Systeme u¨berschreitet
300 mm nicht. Außerhalb der dargestellten Bereiche ist eine der geforderten Bedingungen
verletzt.
Das Achsenpotential, die Quadrupolsta¨rke und der Bahnverlauf sind fu¨r einen Korrektor
der La¨nge 300 mm mit einem Farbfehler von C∗K = −0, 72 in den Abbildungen 4.29 und
4.30 dargestellt.
Eine Erho¨hung der zula¨ssigen Gesamtla¨nge des Korrektors erlaubt die Vergro¨ßerung
des Verha¨ltnisses |xα/yβ| innerhalb des Korrekturstu¨cks. Daher ko¨nnen mit Korrekto-
ren gro¨ßerer La¨nge betragsma¨ßig gro¨ßere Farbfehler erzeugt werden. Die Abbildung 4.31
zeigt den optimierten Farbfehler fu¨r Systeme unterschiedlicher La¨nge im relevanten Farb-









lges = 300 mm
lges = 500 mm
Abbildung 4.31: Normierter Farbfehler C∗K = C∗K (ν; lges).
fehlerbereich als Funktion des geometrischen La¨ngenverha¨ltnisses ν = d/L. Die La¨ngen
variieren zwischen 300 mm und 500 mm mit einer Schrittweite von 20 mm. Die dis-
kreten Punkte ergeben sich aus der Abrasterung des Lo¨sungsraums und sind durch ein
Interpolationspolynom sechster Ordnung verbunden.
Die Untersuchungen zum kastenfo¨rmigen Quadrupolmodell besta¨tigen die Forderung
nach einer guten bis sehr guten Erfu¨llung der Scherzer-Bedingung. Daher wird ihre Ein-
haltung bei der Untersuchung realistischer Elektrodenformen ein wesentliches Kriterium
zur Beurteilung der Elektrodenformen darstellen.
Der parabelfo¨rmige Rundlinsenverlauf (Abbildung 4.29) entspricht zwar in guter Na¨he-
rung dem realistischen Verlauf einer verzo¨gernden Einzellinse. Das kastenfo¨rmige Qua-
drupolfeld wa¨re hingegen nur durch Hinzunahme von Blenden erzeugbar. Gu¨nstiger er-
scheint die Erfu¨llung der Scherzer-Bedingung durch eine geeignete Elektrodengeometrie
des Korrekturstu¨cks (siehe Kapitel 4.5).
Bevor realistische Elektrodenformen untersucht werden, wird eine Verku¨rzung des Kor-
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rektors angestrebt. Denn die Korrektorla¨nge betra¨gt in dem vorgestellten Modell mit ka-
stenfo¨rmigen Quadrupolen mindestens 300 mm.
4.4 Optimierung des Frontquadrupols
Die La¨nge der Korrekturstu¨cke in den bisherigen Modellen betra¨gt lediglich 20 % der
gesamten Korrektorla¨nge. Die verbleibenden La¨ngen sind Driftstrecken, die zur astigma-
tischen Aufspaltung der axialen Bahnen oder zur Wiederherstellung der stigmatischen
Abbildung dienen. Daher soll untersucht werden, ob durch ein Quadrupoldublett anstelle
eines einzelnen Frontquadrupols die Korrektorla¨nge verku¨rzt werden kann. Gleichzei-
tig muß das Verha¨ltnis
∣∣xα/yβ∣∣ der axialen Bahnen im Korrekturstu¨ck weitgehend un-
vera¨ndert bleiben, um den erzeugten negativen Farbfehler des Korrektors nicht zu ver-
schlechtern. Die Quadrupole des Dubletts und der Korrekturstu¨cke werden zuna¨chst im
Modell du¨nner Quadrupole betrachtet. Das Gegenfeld wird als Kastenfeld modelliert
(Abbildung 4.32). Die Symmetrie der Potentiale und Bahnen in einer Korrektorha¨lfte
bezu¨glich der Mitte des Korrekturstu¨cks bleibt vorerst erhalten. Die Berechnung der axia-
len Bahnen und des Farbfehlers sowie die Optimierung erfolgt analog zu der Berechnung











Abbildung 4.32: Korrektorviertel mit ei-
nem Quadrupoldublett anstelle eines ein-
zelnen Frontquadrupols.










Abbildung 4.33: Optimierter Strahlengang
der axialen Bahnen in einem Viertel des
Korrektors.
In der optimalen Einstellung defokussieren die beiden Quadrupole des Dubletts im xz-
Schnitt und fokussieren im yz-Schnitt (Abbildung 4.33). Der zweite Quadrupol des
Dubletts bricht in dieser Einstellung die xα-Bahn wegen des gro¨ßeren Achsenabstands
sta¨rker als die yβ-Bahn, so daß das Verha¨ltnis |xα/yβ| im Korrekturstu¨ck gro¨ßer wird.
Alternativ kann bei unvera¨ndertem Verha¨ltnis |xα/yβ| und damit nahezu unvera¨ndertem
Farbfehler die Driftstrecke erheblich reduziert werden. Die beiden du¨nnen Quadrupole
des Frontdubletts werden aufgrund der gleichen Orientierung in der optimalen Einstel-
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lung zu einem dicken Quadrupol zusammengefaßt, so daß die Zahl der beno¨tigten Ele-
mente (zwei Quadrupole, zwei Korrekturstu¨cke) im Vergleich zu den vorausgegangenen
Kapiteln unvera¨ndert bleibt. Da wegen des ausgedehnten Frontquadrupols die Symmetrie
der Potentiale und Bahnen innerhalb einer Korrektorha¨lfte zur Mitte des Korrekturstu¨cks
nicht mehr gegeben ist, mu¨ssen die Felder so eingestellt werden, daß die axialen Bahnen
die gleichen Achsenabsta¨nde und Steigungen in der Mitte des Korrektors besitzen:
xα (zM) = −yβ (zM) und x′α (zM) = y′β (zM) . (4.33)
Zur Optimierung des Korrektors mit ausgedehntem Frontquadrupol werden die Quadru-
pole des Korrekturstu¨cks im Modell du¨nner Quadrupole und der Frontquadrupol in der
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Abbildung 4.34: Korrektorha¨lfte mit ei-












Abbildung 4.35: Optimierter Strahlengang
bei einem ausgedehnten Frontquadrupol
in Kastenfeld-Na¨herung.
mo¨glich gewa¨hlt, um noch einen ausreichenden Farbfehler zur Korrektur der EDOL zu er-
zeugen. Damit bleibt nicht nur die Gesamtla¨nge des Korrektors, sondern auch der Achsen-
abstand der axialen Bahnen klein, womit wiederum die auflo¨sungsbegrenzenden Fehler
ho¨herer Ordnung reduziert werden. Die Mindestenergie betra¨gt unvera¨ndert 0, 5 keV. Die
Abbildung 4.35 zeigt den optimierten Bahnverlauf in der ersten Ha¨lfte des Korrektors, der
130 mm lang ist und einen Farbfehler von CK = −8, 65 mm erzeugt. Die Einstellung des
vom Betrag her großen Farbfehlers beru¨cksichtigt bereits, daß durch die Ausdehnung der
Quadrupole im realistischen Modell die yβ-Bahn in der Korrekturstu¨ckmitte positive Bei-
tra¨ge liefert und so den Betrag des Farbfehlers senkt (siehe folgende Kapitel 4.5 und 4.6).
Im Vergleich zu den bisherigen Korrektormodellen mit du¨nnem Frontquadrupol erlaubt
die Verwendung eines ausgedehnten Frontquadrupols die Halbierung der Korrektorla¨nge.
Die Optimierung des Frontquadrupols bildet den Abschluß der analytischen Berechnun-
gen von Bahnen und Farbfehler fu¨r das System ECO. Die Rechnungen liefern neben dem
erweiterten Versta¨ndnis der elektrostatischen Korrektur im allgemeinen und des Korrek-
tors ECO im speziellen ein Startsystem fu¨r die Feldsimulation realistischer Elektroden-
formen, das hinsichtlich Farbfehler, La¨nge, Mindestenergie und damit Teilchen-Teilchen
Wechselwirkung sowie Stabilita¨t optimiert ist.
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4.5 Feldsimulation realistischer Elektrodenformen
Die Elektrodenform der Quadrupole im Korrekturstu¨ck bestimmt den Randfeldverlauf des
Achsenpotentials Φ und der Quadrupolsta¨rke Φ2 und legt damit den Farbfehler des Kor-
rektors fest. Die notwendige Einhaltung der Scherzer-Bedingung fu¨r verschiedene Elek-
trodenformen wird durch die Gu¨tezahl
QK =
∫





u¨berpru¨ft. Die Gu¨tezahl QK gibt die normierte quadratische Abweichung der tatsa¨chli-
chen Quadrupolsta¨rke Φ2 vom Verlauf der Quadrupolsta¨rke Φ2, Scherz nach der Scherzer-
Bedingung (3.4) innerhalb des Korrekturstu¨cks an.
Die Elektrodengeometrie und die Potentialbelegung werden hinsichtlich des Farbfehlers
optimiert, wobei das Startsystem der Untersuchungen aus den analytischen Rechnungen
stammt. Hilfreich sind auch die ¨Uberlegungen zum Korrektorverhalten: Bei kleinen Po-
tentiala¨nderungen sollte sich das optimierte System wie in den bisherigen einfachen Mo-
dellen verhalten. Aufgrund der beno¨tigten Rechenzeit zur Simulation realistischer Elek-
trodenformen ist die Suche nach einem ausreichend negativen Farbfehler ohne die Kennt-
nisse aus den analytisch lo¨sbaren Modellen nicht mo¨glich.
Zuna¨chst wird die Erfu¨llung der Scherzer-Bedingung in einem realistischen Korrek-
turstu¨ck untersucht. Dazu ist die alleinige Feldsimulation des Korrekturstu¨cks ausrei-
chend. Der Frontquadrupol wird daher im Modell du¨nner Quadrupole betrachtet. Der
Farbfehler CK des Korrektors wird als Funktion der Quadrupolsta¨rke des mittleren Qua-
drupols des Korrekturstu¨cks minimiert. Der Farbfehler ist in Abbildung 4.36 als Funk-
tion der Spannung U2 zwischen den benachbarten Elektroden des mittleren Quadrupols
des Korrekturstu¨cks aufgetragen. Bei einer Gu¨tezahl von QK = 7, 6 % (Abbildung 4.37)
wird in diesem Modell mit realistischem Korrekturstu¨ck und du¨nnem Frontquadrupol ein
Farbfehler von CK = −5, 6 mm erreicht. Die Energie der geladenen Teilchen in der







Abbildung 4.36: Axialer Farbfehler CK =
CK (U2).








Abbildung 4.37: Gu¨tezahl QK = QK (U2).
Mitte des Korrekturstu¨cks betra¨gt Φ (z2) = 0, 5 keV. Die gewa¨hlte Elektrodenform der
Quadrupole ist hierbei hinsichtlich ihrer Geometrie (La¨nge, Bohrungsradius, Abstand der
KAPITEL 4. ELEKTROSTATISCHER KORREKTOR (ECO) 42
benachbarten Quadrupole und Form) und der angelegten Spannungen einschließlich der
Abschirmblenden, die das Korrekturstu¨ck umgeben, optimiert: Die kleine Gu¨tezahl von
QK = 7, 6 % zeigt, daß sich die gefundene Elektrodenform nahe an einer Elektroden-
form befindet, die die Scherzer-Bedingung exakt erfu¨llt. Obwohl die Scherzer-Bedingung
bei fester Elektrodengeometrie mit steigender Spannung U2 besser erfu¨llt ist (Abbildung
4.37), nimmt der Farbfehler bei gro¨ßeren Spannungen oberhalb von 4, 7 kV wieder zu. Fu¨r
gro¨ßere Spannungen verkleinert sich das Verha¨ltnis |xα/yβ| der axialen Bahnen innerhalb
des Korrekturstu¨cks. Dies verdeutlicht die Abha¨ngigkeit des Farbfehlers vom Potential-
und Bahnverlauf.
Im na¨chsten Schritt wird der Frontquadrupol in die Simulation einbezogen. Da aus Kapi-
tel 4.4 eine gu¨nstige La¨nge fu¨r den Frontquadrupol in der Kastenfeld-Na¨herung ermittelt
wurde, und nun auch eine geeignete Geometrie fu¨r das Korrekturstu¨ck bekannt ist, sind
bei der Suche nach der besten Einstellung des Gesamtsystems nur noch kleine Potential-
a¨nderungen no¨tig. Allerdings reduziert sich bei der Ausdehnung des Frontquadrupols der
Betrag des Farbfehlers, da die axialen Bahnen im ausgedehnten Frontquadrupol im Ge-
gensatz zum Modell du¨nner Quadrupole einen positiven Beitrag zum Farbfehler liefern.
Die ausfu¨hrliche Darstellung des Korrekturstu¨cks, der Multipolsta¨rken einschließlich der
Oktopolfelder, die zur Korrektur des ¨Offnungsfehlers beno¨tigt werden, sowie der axialen
und außeraxialen Bahnen folgt nach der Vorstellung der ¨Offnungsfehlerkorrektur am Ende
des na¨chsten Abschnitts.
4.6 ¨Offnungsfehlerkorrektur
Der ¨Offnungsfehler dritter Ordnung begrenzt nach der Korrektur des axialen Farbfehlers
erster Ordnung ersten Grades die Auflo¨sung des Systems. Die Beitra¨ge des ¨Offnungsfeh-
lers in der Bahnentwicklung lauten
w
(3)
Cs = Cααα α








Cααβ = Cαββ und (4.36)
Cααα = Cβββ . (4.37)
Die Beziehung (4.36) gilt allgemein, wa¨hrend die Gleichung (4.37) aus der gewa¨hlten
Symmetrie von Potential und Bahnen zur Korrektormitte resultiert. Die ¨Offnungsfehler-
koeffizienten werden analog zu den Farbfehlerkoeffizienten (vgl. Kapitel 2.2.2) berechnet.
Die Beitra¨ge der Oktopolsta¨rke Φ4 zu den Koeffizienten lauten





x4α dz + · · · , (4.38)














β dz + · · · . (4.40)
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Zur Berechnung des ¨Offnungsfehlers des Korrektors ist wegen der Symmetrie die Kennt-
nis u¨ber den Verlauf der Potentiale und Bahnen bis zur Korrektormitte ausreichend,














Im folgenden Kapitel 4.7 wird die Auflo¨sung eines Niederspannungs-Rasterelektronen-
mikroskops berechnet, dessen Farb- und ¨Offnungsfehler mit dem Korrektor ECO kom-
pensiert werden. Das Mikroskop setzt sich aus einer Kondensorlinse, dem Korrektor ECO
und der Objektivlinse EDOL zusammen. Der ¨Offnungsfehler des unkorrigierten Systems
(Kondensorlinse und EDOL) betra¨gt CS = 13, 1 mm.
Die Korrektur des ¨Offnungsfehlers bei Verwendung von drei Oktopolen wurde bereits
von Scherzer [2] genauer untersucht: Zwei Oktopole, die in ihrer Geometrie und ihrer
Spannungsbelegung identisch sind, liegen in den astigmatischen Zwischenbildern in der
Mitte der beiden Korrekturstu¨cke. Der dritte Oktopol wird in der Korrektormitte positio-
niert, in der die Wirkung auf die beiden axialen Bahnen gleich ist. Die Symmetrie der
elektrostatischen Felder bezu¨glich der Korrektormitte wird bei dieser Anordnung der Ok-
topole aufrecht erhalten. Der Beitrag des Oktopols in der Korrektormitte kompensiert die
Fehlerkoeffizienten Cααβ = Cαββ (4.40). Anschließend beseitigen die Oktopole in den
Korrekturstu¨cken die Koeffizienten Cααα (4.38) und Cβββ (4.39). Damit ist der ¨Offnungs-
fehler dritter Ordnung korrigiert.
Die gleichzeitige Erzeugung der Quadrupol- und Oktopolfelder in der Mitte der Kor-
rekturstu¨cke erfolgt, wie in Kapitel 2.3 erwa¨hnt, mit einem 12-Pol. Dadurch vera¨ndern
sich im allgemeinen der Verlauf des Achsenpotentials Φ und der Verlauf der Quadru-
polsta¨rke Φ2 in der Mitte des Korrekturstu¨cks. Wa¨hlt man die Elektrodenform des 12-
Pols im Schnitt la¨ngs der optischen Achse so wie die entsprechende Elektrodenform der
optimierten Quadrupole, bleibt die Scherzer-Bedingung a¨hnlich gut erfu¨llt. Ersetzt man
im optimierten Korrektoraufbau mit du¨nnem Frontquadrupol aus Kapitel 4.5 den Qua-
drupol in der Mitte der Korrekturstu¨cke durch einen so gewa¨hlten 12-Pol, ergibt sich bei
der Optimierung der Spannungen ein nahezu unvera¨nderter Farbfehler CK von−5, 65 mm
anstelle von −5, 60 mm.
Die Ladungssimulation einschließlich der ¨Offnungsfehlerkorrektur ergibt einen Farbfeh-
ler CK = −4, 58 mm bei einer Gu¨tezahl QK = 11, 5 %. Die Gu¨tezahl hat sich durch
eine Vergro¨ßerung der Bohrungsradien verschlechtert. Durch diese Maßnahme werden
die Fehler ho¨herer Stufe reduziert und somit die Auflo¨sung verbessert (siehe folgendes
Kapitel). Der erzeugte ¨Offnungsfehler betra¨gt CS = −13, 12 mm. Durch kleine Varia-
tionen an der Geometrie der Elektroden (zum Beispiel Vergro¨ßerung des Abstands der
Elektroden eines Quadrupols) wurde die maximal auftretende Feldsta¨rke auf der Elektro-
denoberfla¨che ohne eine merkliche Verschlechterung der Scherzer-Bedingung minimiert.
Sie betra¨gt in dem vorgestellten System 9, 25 kV/mm.
Die Abbildungen 4.38 bis 4.42 zeigen das triangulierte Korrekturstu¨ck, das Achsenpoten-
tial Φ, die Multipolsta¨rken Φ2 und Φ4 sowie die axialen Bahnen. Interessanterweise zeigt
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Abbildung 4.38: Trianguliertes Korrekturstu¨ck mit einem 12-Pol in der Mitte. Zur besse-
ren Einsicht ist eine Elektrode des a¨ußeren Quadrupols entfernt.
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Abbildung 4.39: Achsenpotential Φ in der ersten Korrektorha¨lfte.
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Abbildung 4.40: Quadrupolsta¨rke Φ2 im Vergleich zum Verlauf Φ2, Scherz gema¨ß der
Scherzer-Bedingung in der ersten Korrektorha¨lfte.
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Abbildung 4.41: Oktopolsta¨rke Φ4 in der ersten Korrektorha¨lfte.
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Abbildung 4.42: Axiale Bahnen xα und yβ in der ersten Korrektorha¨lfte.
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der Verlauf der Oktopolsta¨rke Φ4 im Korrekturstu¨ck drei Extrema, obwohl nur ein Ok-
topolfeld in der Mitte des Korrekturstu¨cks erregt wird. Das rotationssymmetrische Feld,
das das Teilchen zuna¨chst abbremst und anschließend wieder beschleunigt, greift durch
die vierza¨hlige Elektrodengeometrie der a¨ußeren Multipolelemente des Korrekturstu¨cks
nach außen. Dabei werden in den a¨ußeren Multipolelementen, die als Vierpole ausgebildet
sind, aufgrund der vierza¨hligen Elektrodengeometrie Oktopolfelder erregt. Im folgenden
wird der Einfluß dieser Oktopolfelder auf die ¨Offnungsfehlerkorrektur untersucht.
Setzt man das Korrekturstu¨ck aus drei 12-Polen zusammen, erzeugt das durchgreifen-
de Rundlinsenfeld 12-za¨hlige und ho¨herza¨hlige Anteile. Der Verlauf der Oktopolsta¨rke
(Abbildung 4.43) entha¨lt somit nur ein Maximum, das zur Korrektur des ¨Offnungsfeh-
lers beno¨tigt und im mittleren 12-Pol erregt wird. Die Oktopolsta¨rke in der Mitte des
Korrekturstu¨cks zeigt im Vergleich zu Abbildung 4.41 vom Betrag her nahezu den glei-
chen Verlauf, besitzt jedoch das entgegengesetzte Vorzeichen. In dem Korrekturstu¨ck, das
aus zwei Quadrupolen und einem zentralen 12-Pol aufgebaut ist, muß also der Oktopol,
der im zentralen 12-Pol erregt wird, die Korrektur der Oktopolfelder kompensieren, die
in den a¨ußeren Quadrupolen des Korrekturstu¨cks durch Influenz entstehen. Die maximal
auftretende Feldsta¨rke in dem Korrekturstu¨ck aus drei 12-Polen liegt bei der verwendeten
Elektrodenformen bei 11, 1 kV/mm, so daß die Verwendung dreier 12-Pole im Korrek-
turstu¨ck von Nachteil ist.
Die Anfangssteigung der Feldbahnen in der Objektebene ist in den Gleichungen (2.29)
und (2.30) noch nicht festgelegt. Sie wird so eingestellt, daß die Feldbahn xγ in der
zweiten Korrektorha¨lfte spiegelsymmetrisch zur yδ-Bahn in der ersten Korrektorha¨lfte
verla¨uft:
xγ (z − zM) = yδ (zM − z) , (4.43)
yδ (z − zM) = xγ (zM − z) . (4.44)
Analog gilt Gleichung (4.44) fu¨r die yδ-Bahn in der zweiten Korrektorha¨lfte. Die au-
ßeraxialen Bahnen xγ und yδ verlaufen demnach symmetrisch zueinander bezu¨glich der
Korrektormitte, wa¨hrend die axialen Bahnen xα und yβ antisymmetrisch zueinander sind.
Also erfu¨llen die Feldbahnen (Abbildung 4.44) in der Korrektormitte die Bedingungen
xγ (zM) = yδ (zM) und x′γ (zM) = −y′δ (zM) . (4.45)
4.7 Auflo¨sung
Fehler vierter und ho¨herer Stufe begrenzen nach der Korrektur des axialen Farbfeh-
lers erster Ordnung ersten Grades und des ¨Offnungsfehlers dritter Ordnung die Auf-
lo¨sung. Um die Kombinationsfehler (siehe Kapitel 2.2.2) von Objektivlinse und Kor-
rektor zu beru¨cksichtigen, werden die Fehler ho¨herer Stufe fu¨r ein Niederspannungs-
Rasterelektronenmikroskop berechnet. Das Mikroskop besteht aus einer Kondensorlinse,
dem elektrostatischen Korrektor und der EDOL als Objektivlinse. Das System aus Kon-
densorlinse und EDOL besitzt bei einer Apertur von α = 5, 7 mrad eine Auflo¨sung von
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Abbildung 4.43: Oktopolsta¨rke Φ4 bei einem Korrekturstu¨ck aus drei 12-Polen.
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Abbildung 4.44: Feldbahnen xγ und yδ in der ersten Korrektorha¨lfte.
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rund 6 nm [22]. Die Kondensorlinse wird so eingestellt, daß die Feldbahnen xγ und yδ
die Bedingungen (4.43) und (4.44) erfu¨llen. Deshalb zeigen die Abbildungen 4.39 bis
4.42 und 4.44 den weiterhin gu¨ltigen Potential- und Bahnverlauf innerhalb des Korrek-
tors. Die Beitra¨ge des Korrektors zum Farb- und ¨Offnungsfehler des gesamten Systems
bleiben somit unvera¨ndert. Außerhalb des Korrektors wird durch eine geeignete Wahl der
Driftstrecken und der Erregung der Kondensorlinse eine Punkt-zu-Punkt-Abbildung ein-
gestellt.
Die Verwendung von Kreisblenden mit kleinen Bohrungsradien in Umgebung der Korrek-
turstu¨cke erlaubt zwar eine bessere Erfu¨llung der Scherzer-Bedingung. Sie fu¨hrt jedoch
auch zu gro¨ßeren Kru¨mmungen von Φ, Φ2 und Φ4. Damit erho¨hen sich die Fehler ho¨herer
Stufe. Dank zahlreicher Optimierungen kann man eine leichte Abkehr von der Scherzer-
Bedingung zugunsten der Vergro¨ßerung der Bohrungsradien in Kauf nehmen. Hierdurch
werden die Fehler ho¨herer Stufe reduziert und damit die Auflo¨sung verbessert. Durch ei-
ne Vergro¨ßerung der Bohrungsradien gelingt die Reduktion einzelner Fehlerkoeffizienten
bis zu 20 %.
Die Fehler ho¨herer Stufe fu¨r das Gesamtsystem wurden von Uhlemann und Zach mit
dem Programm SIMS berechnet [22]. Die Auflo¨sung wird durch den farbabha¨ngigen
¨Offnungsfehler dritter Ordnung ersten Grades und durch den ¨Offnungsfehler fu¨nfter Ord-
nung beschra¨nkt. Die Berechnung ergibt fu¨r die Fehlerkoeffizienten des farbabha¨ngigen
¨Offnungsfehlers
Cααακ = −1, 48 m , (4.46)
Cααβκ = Cαββκ = −0, 15 m , (4.47)
Cβββκ = −0, 39 m (4.48)
sowie fu¨r die Fehlerkoeffizienten des ¨Offnungsfehlers fu¨nfter Ordnung
Cααααα = 3, 56 m , (4.49)
Cααααβ = 0, 43 m , (4.50)
Cαααββ = 0, 85 , (4.51)
Cβββββ = 2, 30 m . (4.52)
Die u¨brigen Fehlerkoeffizienten vierter und ho¨herer Stufe liefern Beitra¨ge zum Fehler-
scheibchen, die kleiner als 10−2 nm sind. Der Farb- und der ¨Offnungsfehler des Gesamt-
systems verschwinden. Jedoch kann durch die Einstellung eines kleines Defokus, eines
kleinen Astigmatismus und eines kleinen ¨Offnungsfehlers dritter Ordnung der ¨Offnungs-
fehler fu¨nfter Ordnung teilweise kompensiert werden. Dadurch erho¨ht sich die Auflo¨sung.
Ebenso ermo¨glicht die Einstellung eines kleinen axialen Farbfehlers erster Ordnung er-
sten Grades die partielle Korrektur des farbabha¨ngigen ¨Offnungsfehlers dritter Ordnung.
Die genaue Korrektur des positiven Farb- und ¨Offnungsfehlers der Objektivlinse ist in der
Praxis ohnehin nicht mo¨glich. Vielmehr wird der Punkt kleinster Verwirrung, die Einstel-
lung des Systems mit der ho¨chsten Auflo¨sung, gesucht.
Zur Optimierung des Fehlerscheibchens wird bei Verwendung einer Feldemissionsquelle
eine gaußfo¨rmige Energieverteilung der Elektronen mit der Halbwertsbreite von 0, 5 eV
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(κ = 2, 5 · 10−4) angenommen. Die Winkelverteilung der Elektronen sei gleichma¨ßig
bis zum Aperturwinkel, das Bildfeld quadratisch. Durch kleine Variationen der oben be-
schriebenen Fehler wird der Radius rF des Fehlerscheibchens nach zwei verschiedenen
Kriterien minimiert: Beim ersten Kriterium (
”
70 %“) liegen innerhalb des Kreises mit
dem Radius rF 70 % der Gesamtintensita¨t, beim zweiten Kriterium (
”
90 %“) 90 % der
Gesamtintensita¨t.





berechnet. Die Auflo¨sung als Funktion des Aperturwinkels ergibt sich aus der quadrati-
schen Addition von Fehler- und Beugungsscheibchen,
raufl (α) =
√
r2B (α) + r
2
F (α) . (4.54)
Die Optimierung von raufl als Funktion des Aperturwinkels α liefert die theoretisch er-
reichbare Auflo¨sung des Systems.
Der minimale Radius des Fehlerscheibchens fu¨r verschiedene Aperturen wurde mit Hilfe
eines Programms berechnet, das von Preikszas zur Verfu¨gung gestellt wurde. Die Auf-
lo¨sung des Systems ist jeweils in der Objektmitte (rMaufl) zusammen mit dem zugeho¨ri-
gem Radius des Fehlerscheibchens (rMF ) und am Bildfeldrand (rRaufl) mit dem entsprechen-
den Fehlerscheibchen (rRF ) angegeben (Tabelle 4.4). Fu¨r das 70 %-Kriterium betra¨gt die
Kriterium α [mrad] rB rMF rMaufl Bildfeld rRF rRaufl Bildpunkte
70% 21 1, 13 0, 37 1, 2 30 0, 95 1, 5 20
90% 20 1, 19 0, 64 1, 4 30 1, 31 1, 8 17
Tabelle 4.4: Auflo¨sung des Systems mit ECO als Korrektor (La¨ngenangaben in Nanome-
ter).
theoretisch erreichbare Auflo¨sung in der Obkjektmitte 1, 2 nm, fu¨r das 90 %-Kriterium
1, 4 nm. Die Abbildung 4.45 zeigt die Fehlerfigur in der Bildfeldmitte bei optimaler
Einstellung fu¨r das 90 %-Kriterium. Aufgrund der starken Quadrupole erha¨lt man eine
zweiza¨hlige Fehlerfigur. Das erste durchlaufene Korrekturstu¨ck korrigiert im xz-Schnitt,
in dem große Fehler ho¨herer Stufe auftreten. Der Fehlerbeitrag im yz-Schnitt ist wegen
des astigmatischen Zwischenbildes klein. Somit a¨hnelt die Fehlerfigur, die aus dem er-
sten Korrekturstu¨ck resultiert, einer flachen Ellipse, deren kleine Hauptachse entlang der
y-Achse liegt. Da die Kombinationsfehler klein sind, wird diese Fehlerfigur im zweiten
Korrekturstu¨ck leicht in Richtung der x-Achse verzerrt. In y-Richtung erha¨lt man die
unverzerrte Fehlerfigur. Durch die partielle Kompensation der auflo¨sungsbegrenzenden
Fehler ist die erwartete stark ausgepra¨gte Zweiza¨hligkeit der Fehlerfigur reduziert.
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1 nm
rF = 0, 64 nm
x
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Abbildung 4.45: Fehlerfigur bei optimierter Einstellung fu¨r das 90 %-Kriterium in der
Bildfeldmitte.
Die Auflo¨sung am Rand des Bildfeldes verschlechtert sich durch die außeraxialen Fehler.
Das Bildfeld wird durch den Komafehler
Cββδ = −4, 55 · 102 (4.55)
begrenzt. Im Rastermodus, in dem bei einer Feldemissionsquelle der Sondendurchmesser
in der Objektebene ungefa¨hr 1 nm (γ = δ = 0, 5 nm) betra¨gt, sind die Beitra¨ge der au-
ßeraxialen Fehler kleiner als 0, 1 nm. Hingegen fu¨hrt bereits die ¨Ubertragung eines Bild-
feldes von 17× 17 Bildpunkten zu einer merklichen Verschlechterung der Auflo¨sung am
Bildfeldrand (siehe Tabelle 4.4).
Die ¨Ubertragung eines gro¨ßeren Bildfeldes ist mit ECO wegen der großen außeraxialen
Fehler nicht mo¨glich. Im Rastermodus verbessert sich die Auflo¨sung des Systems bei
Verwendung des Korrektors von 6, 0 nm auf 1, 4 nm.
4.8 Stabilita¨tsanforderungen an die Spannungsversor-
gung
Durch die Verbesserung der Auflo¨sung steigen die Anforderungen an die mechanische
und elektrische Stabilita¨t des Systems. Zur Abscha¨tzung dieser Anforderungen werden
die exakten Potentiale auf den Elektroden geringfu¨gig variiert und die dejustierten axia-
len Bahnen mit dem Ersatzladungsverfahren im gesamten Korrektor berechnet. Aus der
Steigungsa¨nderung der axialen Bahnen am Ende des Korrektors wird der Radius des In-
stabilita¨tsscheibchens in der Objektebene bestimmt. Bei der Variation wird angenommen,
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daß die Elektroden eines Elements, die im gleichen Schnitt und auf gleichem Potential
liegen, aus der gleichen Spannungsquelle versorgt werden. Die instabilen Spannungen
erzeugen deshalb nur einen Defokus und einen zweiza¨hligen Astigmatismus. Weiter neh-
men wir an, daß die zueinander symmetrischen Elektroden der ersten und zweiten Kor-
rektorha¨lfte aus der gleichen Spannungsquelle versorgt werden. Die Spannungen sollen
eine solche Stabilita¨t besitzen, daß der Radius des Instabilita¨tsscheibchens kleiner als die
halbe Auflo¨sung bleibt. Die Tabelle 4.5 zeigt die beno¨tigte relative Spannungsstabilita¨t




Frontquadrupol 1, 9 · 10−5
Erster Quadrupol des Korrekturstu¨cks 5, 7 · 10−6
Zweiter Quadrupol des Korrekturstu¨cks 1, 9 · 10−7
Dritter Quadrupol des Korrekturstu¨cks 7, 1 · 10−6
Tabelle 4.5: Beno¨tigte relative Spannungsstabilita¨ten ∆ U
U
im Korrektor ECO.
Die ho¨chsten Anforderungen an die Stabilita¨t treten bei der Versorgung des mittleren
Quadrupols des Korrekturstu¨cks auf, da dort die Teilchen geringer Energie sehr starken
Feldern ausgesetzt sind. Die Anforderungen an die u¨brigen Spannungen sind um einen
Faktor 30 kleiner und stellen daher keine große Herausforderung dar.
Bei der Untersuchung der Stabilita¨t sind wir von zwei Annahmen ausgegangen. Das
Aufgeben dieser Annahmen werden wir qualitativ diskutieren. Wa¨hlen wir verschiede-
ne Spannungsquellen fu¨r die Elektroden im gleichen Schnitt, werden durch die Instabi-
lita¨ten Dipolfelder erzeugt. Dann sind die Anforderungen an die Spannungsquellen des
mittleren Quadrupols des Korrekturstu¨cks sicher nicht mehr realisierbar. Daher darf diese
Symmetrie in der Mitte der Korrekturstu¨cke auch in der Praxis nicht gebrochen werden.
Gibt man die zweite Annahme synchroner Spannungsversorgung in der ersten und zwei-
ten Korrektorha¨lfte auf, addieren sich die Fehler, die durch instabile Quadrupole in der
Mitte der beiden Korrekturstu¨cke erzeugt werden, unabha¨ngig voneinander auf. Denn
wegen der astigmatischen Zwischenbilder in der Mitte der Korrekturstu¨cke fu¨hren die
Schwankungen der Spannungen nur in einem Schnitt zu Bahnabweichungen. Die Stabi-
lita¨tsforderung an den mittleren Quadrupol des Korrekturstu¨cks, die fu¨r eine synchrone
Spannungsversorgung der beiden Korrektorha¨lften berechnet wurde, gilt somit auch fu¨r
eine getrennte Versorgung der beiden Ha¨lften.
Die Anforderungen an die Stabilita¨t der Spannungsversorgung, die speziell fu¨r den mittle-
ren Quadrupol des Korrekturstu¨cks sehr hoch sind, ko¨nnen nach dem heutigen Stand der
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Technik erfu¨llt werden [22]. In anderen Systemen, in denen der elektrostatische Korrek-
tor eingesetzt werden ko¨nnte (zum Beispiel in der Ionenoptik), sind vergleichbare hohe
Anforderungen an die Stabilita¨t zu erwarten. Deshalb muß die Frage nach der Spannungs-
stabilita¨t hinsichtlich des jeweiligen Systems, vor allem der jeweiligen Objektivlinse, neu
untersucht werden.
Generell wird man ein Verfahren zur Einstellung der Bahnen und des Farbfehlers beno¨ti-
gen. Ein solches Verfahren wurde erstmals von Zach und Haider fu¨r den elektromagne-
tischen Korrektor [5] in einem Niederspannungs-Rasterelektronenmikroskop [4] und fu¨r
den Hexapolkorrektor [23] in einem Transmissionselektronenmikroskop von Haider [24]
gefunden. Daher besteht die berechtigte Hoffnung, daß von Seiten der Experimentatoren




Im Korrektor ECO verhindert der große Komafehler die ¨Ubertragung eines ausgedehnten
Bildfelds (vgl. Kapitel 4.7). Daher wird ein elektrostatischer Korrektor zur Farb- und ¨Off-
nungsfehlerkorrektur mit einer ausgezeichneten Ausgangsebene gesucht, in der die Koma
und die Farbabha¨ngigkeit der Vergro¨ßerung verschwinden. Stimmt die komafreie Bahn
der elektrostatischen Objektivlinse mit der komafreien Bahn des Korrektors u¨berein, hebt
sich auch der Komafehler des gesamten Systems auf. Da die achromatische Blendenebene
nahe an der komafreien Blende der Objektivlinse liegt, wird neben dem Komafehler in
guter Na¨herung auch der Farbfehler der Vergro¨ßerung beseitigt. Analog zur Lichtoptik
bezeichnen wir ein solches System als Aplanat. Fu¨r den Korrektor la¨ßt sich die Anfor-
derung durch die Einstellung zweier Symmetrien fu¨r die paraxialen Bahnen erfu¨llen. Der
erforderliche doppelsymmetrische Aufbau beno¨tigt im Vergleich zum Korrektor ECO ei-
ne gro¨ßere Anzahl an teilchenoptischen Elementen. Aufgrund der zusa¨tzlichen Symme-




5.1 System mit drei Korrekturstu¨cken
Das System, das zuna¨chst betrachtet wird, besteht aus einem Frontquadrupol zur astigma-
tischen Aufspaltung der axialen Bahnen, drei Korrekturstu¨cken, in denen die Scherzer-
Bedingung erfu¨llt ist, und aus einem abschließenden Quadrupol, der die stigmatische Ab-





Abbildung 5.1: Korrektor mit drei Korrekturstu¨cken.
54
KAPITEL 5. ELEKTROSTATISCHER APLANAT (DECO) 55
bildung gewa¨hrleistet (Abbildung 5.1). Das erste und das dritte Korrekturstu¨ck beseitigen
den axialen Farbfehler erster Ordnung ersten Grades im xz-Schnitt, das zweite Korrek-
turstu¨ck den Farbfehler im yz-Schnitt. Die Multipolsta¨rken Φν (ν = 0, 2, 4) verlaufen
symmetrisch zur Mitte des Korrektors zM, die mit der Mitte des zweiten Korrekturstu¨cks
zusammenfa¨llt:
Φν (z − zM) = Φν (zM − z) , ν = 0, 2, 4 . (5.1)
Fordern wir einen symmetrischen oder antisymmetrischen Bahnverlauf der vier paraxia-
len Bahnen, bestehen nach dem Helmholtz-Satz je zwei Mo¨glichkeiten im xz- und im
yz-Schnitt,
(1) xα (z − zM) = xα (zM − z) , xγ (z − zM) = −xγ (zM − z) , (5.2)
(2) xα (z − zM) = −xα (zM − z) , xγ (z − zM) = xγ (zM − z) , (5.3)
(1) yβ (z − zM) = yβ (zM − z) , yδ (z − zM) = −yδ (zM − z) , (5.4)
(2) yβ (z − zM) = −yβ (zM − z) , yδ (z − zM) = yδ (zM − z) . (5.5)
Aufgrund der gewa¨hlten Symmetrie der Multipolsta¨rken (5.1) heben sich fu¨r (5.2) bis
(5.5) alle außeraxialen Fehler des Korrektors in seiner Austrittsebene auf, die eine unge-
radzahlige Summe (k + l) der Exponenten von γk und δl in der Bahnentwicklung (2.17)
besitzen. Dazu geho¨ren der Farbfehler der Vergro¨ßerung erster Ordnung ersten Grades
und der Komafehler. So ist zum Beispiel der Integrand des Farbfehlers der Vergro¨ßerung



















Die Symmetriemo¨glichkeiten in der Korrektormitte werden durch die Forderung nach ma-
ximalem Achsenabstand der yβ-Bahn eingeschra¨nkt. Die Bahn im yz-Schnitt muß daher
die Gleichungen (5.4) erfu¨llen, die a¨quivalent zu den Bedingungen
y′β (zM) = 0 , yδ (zM) = 0 (5.7)
sind. Analog bevorzugen wir im ersten Korrekturstu¨ck eine zur Korrekturstu¨ckmitte z2
symmetrische xα-Bahn,
x′α (z2) = 0 . (5.8)
Die Symmetrie der yβ-Bahn im ersten Korrekturstu¨ck sowie der xα-Bahn im zweiten ist
frei wa¨hlbar. Im System mit drei Korrekturstu¨cken existieren somit einschließlich der
Gleichungen (5.2), (5.3), (5.7) und (5.8) vier verschiedene Mo¨glichkeiten zur Fokussie-
rung der paraxialen Bahnen:
(1)x′α (z2) = 0 y
′
β (zM) = 0 yδ (zM) = 0 yβ (z2) = 0 xα (zM) = 0 x
′
γ (zM) = 0 ,
(5.9)
(2)x′α (z2) = 0 y
′
β (zM) = 0 yδ (zM) = 0 y
′
β (z2) = 0 xα (zM) = 0 x
′
γ (zM) = 0 ,
(5.10)
(3)x′α (z2) = 0 y
′
β (zM) = 0 yδ (zM) = 0 yβ (z2) = 0 x
′
α (zM) = 0 xγ (zM) = 0 ,
(5.11)
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(4)x′α (z2) = 0 y
′
β (zM) = 0 yδ (zM) = 0 y
′
β (z2) = 0 x
′
α (zM) = 0 xγ (zM) = 0 .
(5.12)
Da die axialen Bahnen xα und yβ nicht mehr zueinander symmetrisch sind, ist im allge-
meinen der Farbfehler in beiden Schnitten unterschiedlich. Die Brennweiten der Korrek-
turstu¨cke mu¨ssen deshalb so gewa¨hlt werden, daß der axiale Farbfehler des Korrektors
rotationssymmetrisch wird,








Das System, das die Bedingungen (5.9) und (5.13) erfu¨llt (Abbildung 5.1), wird in ana-
loger Weise zum Korrektor ECO zuerst im Modell du¨nner Quadrupole optimiert (Ab-
bildung 5.2). Da die Korrektur im xz-Schnitt in zwei Korrekturstu¨cken erfolgt, muß der
z0 z1 z2 z3 z4 zM












Abbildung 5.2: Korrektor mit drei Korrekturstu¨cken im Modell du¨nner Quadrupole.
Betrag des dort erzeugten negativen Farbfehlers entsprechend den ¨Uberlegungen aus Ka-
pitel 4.2.2 durch eine schlechtere Bahneinstrahlung oder durch ein kleineres Gegenfeld
verringert werden, um die Gleichung (5.13) zu erfu¨llen. Fordern wir in der Mitte der drei
Korrekturstu¨cke die gleiche Energie von 0, 5 keV und damit ein festes Gegenfeld, existiert
bei vorgegebener Gesamtla¨nge lges = 240 mm eine optimale Wahl fu¨r die Driftstrecken
(l0, l1), fu¨r die der Farbfehler CK minimal wird.
Da die Bedingungen (5.9) und (5.13) nicht mehr vollsta¨ndig analytisch lo¨sbar sind, wird
dieses optimale Paar (l0, l1) durch Abrastern des Parameterraums a¨hnlich dem Vorgehen
in Kapitel 4.3 bestimmt: Bei einer Gesamtla¨nge von 239, 2 mm betra¨gt l0 = 25 mm und
l1 = 76, 6 mm bei einem minimalen Farbfehler von CK = −15, 1 mm. Die Abbildun-
gen 5.3 und 5.4 zeigen die zugeho¨rigen paraxialen Bahnen in einer Korrektorha¨lfte.
Die Ausdehnung des Frontquadrupols erlaubt wie im Korrektor ECO die Verku¨rzung der
Korrektorla¨nge. Dabei ermo¨glicht die Wahl eines la¨ngeren Frontquadrupols eine gu¨nsti-
gere Einstrahlung in das erste Korrekturstu¨ck, so daß dadurch ein vom Betrag her gro¨ße-
rer Farbfehler im xz-Schnitt erzeugt werden kann. Somit u¨bernimmt die La¨nge L0 des
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Abbildung 5.3: Axiale Bahnen in der
ersten Korrektorha¨lfte fu¨r einen du¨nnen
Frontquadrupol.









Abbildung 5.4: Feldbahnen in der ersten
Korrektorha¨lfte fu¨r einen du¨nnen Front-
quadrupol.











Abbildung 5.5: Axiale Bahnen in der
ersten Korrektorha¨lfte fu¨r einen ka-
stenfo¨rmigen Frontquadrupol.









Abbildung 5.6: Feldbahnen in der ersten
Korrektorha¨lfte fu¨r einen kastenfo¨rmigen
Frontquadrupol.
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Frontquadrupols bei der Optimierung dieses Systems die Funktion der Driftstrecke l0 aus
dem vorangegangenen Modell eines du¨nnen Frontquadrupols (Abbildung 5.2). Zur Opti-
mierung werden der Frontquadrupol vereinfachend in der Kastenfeld-Na¨herung und die
Quadrupole des Korrekturstu¨cks in der Na¨herung du¨nner Quadrupole betrachtet. Da im
vorgestellten System mit du¨nnem Frontquadrupol (Abbildung 5.3 und Abbildung 5.4) der
Farbfehler der Objektivlinse EDOL stark u¨berkorrigiert ist, werden die Driftstrecken vor
und zwischen den Korrekturstu¨cken verringert. Auf diese Weise werden die axialen Bah-
nen fu¨r die Farbfehlerkorrektur ungu¨nstiger in das Korrekturstu¨ck eingestrahlt. Zusa¨tzlich
wird die Teilchenenergie in der Mitte der a¨ußeren Korrekturstu¨cke erho¨ht. Mit diesen bei-
den Maßnahmen wird der Betrag des negativen Farbfehlers reduziert und so an den Farb-
fehler der EDOL angepaßt. Unter Beru¨cksichtigung des notwendigen Abstands zwischen
Frontquadrupol und erstem Korrekturstu¨ck, zwischen denen eine kreisfo¨rmige Abschirm-
blende sitzt, betra¨gt eine gu¨nstige La¨nge des Frontquadrupols 6 mm bei einer Driftstrecke
von 28, 5 mm zwischen den Korrekturstu¨cken (Abbildung 5.5 und Abbildung 5.6). Die
Teilchen besitzen in der Mitte der a¨ußeren Korrekturstu¨cke eine Energie von 0, 72 keV
und in der Mitte des Korrektors eine Energie von 0, 5 keV. Der Korrektor, der durch Varia-
tion der freien Parameter optimiert ist, erzeugt bei einer Gesamtla¨nge von 120 mm einen
Farbfehler von CK = −7, 56 mm.
Basierend auf den Parametern, die aus dem Modell mit ausgedehntem Frontquadrupol
resultieren, und der optimierten Geometrie des Korrekturstu¨cks aus dem Korrektor ECO
(Kapitel 4.5) werden realistische Aufbauten mit dem Ersatzladungsverfahren simuliert.
Der mittlere Quadrupol des ersten Korrekturstu¨cks liefert im Modell du¨nner Quadrupo-
le wegen des astigmatischen Zwischenbildes keinen Beitrag zum Farbfehler Cβκ. Der
positive Beitrag, den die yβ-Bahn bei Ausdehnung dieses Quadrupols erzeugt, reduziert
den Betrag des Farbfehlers. Der Farbfehler wird durch kleine Variationen von Geometrie
und Spannungen auf CK = −5, 58 mm minimiert (Abbildung 5.7 und Abbildung 5.8).
Die Berechnung der auflo¨sungsbegrenzenden Fehler fu¨r dieses System (vgl. Kapitel 4.7),
die wegen der fehlenden ¨Offnungsfehlerkorrektur urspru¨nglich nur vorla¨ufigen Charakter
hatte, liefert einen inakzeptablen ¨Offnungsfehler fu¨nfter Ordnung [22],
Cααααα = 2, 49 km . (5.14)
Da dieser Fehler um einen Faktor 700 gro¨ßer ist als im System ECO, kann er nicht direkt
in einem der drei Korrekturstu¨cke entstehen, sondern muß aus einem Kombinationsfehler
resultieren. Ein Kombinationsfehler zwischen erstem und zweiten oder zwischen zweitem
und dritten Korrekturstu¨ck ha¨tte bereits bei dem einfachen System ECO auftreten mu¨ssen.
Folglich kombiniert der Fehler aus dem ersten Korrekturstu¨ck mit dem Fehler aus dem
dritten.
In den Koeffizienten Cααααα des ¨Offnungsfehlers fu¨nfter Ordnung gehen neben den axia-
len Bahnen (Abbildung 5.7) auch die Feldbahnen (Abbildung 5.8) ein. Da die Knoten-
punkte der Feldbahnen1 u¨ber Kreuz und 230 mm von den Korrektorenden entfernt liegen,
1Die Tangente, die an die Feldbahn an einem Ende des Korrektors gelegt wird, schneidet die optische
Achse in dem Knotenpunkt der Feldbahn.











Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5












Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
Abbildung 5.8: Feldbahnen in der ersten Korrektorha¨lfte fu¨r realistische Elektrodenfor-
men.
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a¨hneln die Feldbahnen (Abbildung 5.8) den axialen Bahnen (Abbildung 5.7) im glei-
chen Schnitt. Dies gilt insbesondere fu¨r die xα- und die xγ-Bahn. Dadurch erha¨lt man als
Lo¨sung der Bewegungsgleichung fu¨r jeden Schnitt zwei nahezu linear abha¨ngige Lo¨sun-
gen. Ein solches System von paraxialen Bahnen erweist sich ha¨ufig als sehr problematisch
hinsichtlich seiner auflo¨sungsbegrenzenden Fehler und seiner Stabilita¨tsanforderungen.
Im gesuchten Aufbau fu¨r den Aplanaten mu¨ssen als Konsequenz aus diesem Ergebnis die
Knotenpunkte der Feldbahnen nahe am Korrektor liegen.
Bei der Erfu¨llung der Bahnbedingungen entsprechend den Gleichungen (5.10) oder (5.11)
anstelle von (5.9) findet man keine Lo¨sungspunkte im Parameterraum, die einen ausrei-
chend negativen Farbfehler und dicht am Korrektor liegende Knotenpunkte besitzen. Sol-
che Lo¨sungen existieren im Modell du¨nner Quadrupole (Abbildung 5.2) nur fu¨r die Bahn-
bedingungen (5.12). Da die Quadrupole in der Mitte der Korrekturstu¨cke zur Erfu¨llung
dieser Bedingungen ausgedehnt werden mu¨ssen, werden sie durch zwei du¨nne Quadrupo-
le halber Brechkraft ersetzt, die durch eine kurze Driftstrecke voneinander getrennt sind.
Eine weitere Bedingung,
yδ (z2) = 0 , (5.15)
erweist sich als erforderlich: Sie
”
ba¨ndigt“ den Verlauf der yδ-Bahn in der Mitte der a¨uße-
ren Korrekturstu¨cke, in der die Teilchen bei geringer Energie starken Quadrupolkra¨ften
ausgesetzt sind.
Je gro¨ßer die Driftstrecken vor den Korrekturstu¨cken gewa¨hlt werden, um so gro¨ßer wird
der Abstand der Feldbahnen von der optischen Achse bei Eintritt in den mittleren Quadru-
pol des Korrekturstu¨cks (Abbildung 5.10). Dies fu¨hrt zu einem scharfen Knick der xγ- und
der yδ-Bahn am Beginn und Ende der Driftstrecken, die in der Mitte der Korrekturstu¨cke














Abbildung 5.9: Axiale Bahnen in der er-
sten Korrektorha¨lfte fu¨r du¨nne Quadrupo-
le bei Einstellung der Bahnbedingungen
(5.12).










Abbildung 5.10: Feldbahnen in der ersten
Korrektorha¨lfte fu¨r du¨nne Quadrupole bei
Einstellung der Bahnbedingungen (5.12).
liegen. Diese unstetigen Steigungsa¨nderungen sind in dieser Form ein ku¨nstliches Pro-
dukt des Modells du¨nner Quadrupole und ko¨nnen durch realistische Quadrupolverla¨ufe
nicht erreicht werden. Eine Ausdehnung der mittleren Quadrupole, mit deren Hilfe die
gewu¨nschten Bedingungen doch noch eingestellt werden ko¨nnten, macht die notwendi-
ge Erfu¨llung der Scherzer-Bedingung und damit die Farbfehlerkorrektur zunichte. Klei-
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nere Driftstrecken vor und zwischen den Korrekturstu¨cken, mit denen die großen Stei-
gungsa¨nderungen reduziert werden, haben einen positiven Farbfehler des Korrektors zur
Folge.
In der Tat scheitert der Versuch einer Fokussierung aller Bedingungen (5.12), (5.13) und
(5.15) fu¨r realistische Systeme, die wiederum mit dem Ersatzladungsverfahren simuliert
werden: Der Lo¨sungsvektor springt zwischen zwei Einstellungen, in denen entweder die
xγ-Bahn oder die yδ-Bahn in der Mitte des Korrektors gut fokussiert ist.
Eine erfolgversprechende Lo¨sung ist die Hinzunahme je eines weiteren Quadrupols vor
jedem Korrekturstu¨ck. Folglich wu¨rden 15 Quadrupole beno¨tigt. Daru¨berhinaus mu¨ßte
der Farbfehler in einem Schnitt wegen der fehlenden Symmetrie der xα- zur yβ-Bahn
an den Farbfehler im anderen Schnitt angeglichen werden (siehe Gleichung (5.13)). Die
Einfu¨hrung einer Doppelsymmetrie vereinfacht die theoretische und experimentelle Be-
handlung des komafreien elektrostatischen Korrektors.
Aus diesen Bemu¨hungen wird die Schlußfolgerung gezogen, daß das gesuchte System
anstelle eines einzelnen Frontquadrupols ein Frontdublett und in der Mitte zMitte der Kor-
rekturstu¨cke eine Beugungsebene besitzen muß:
x′α (zMitte) = 0, y
′
β (zMitte) = 0, xγ (zMitte) = 0, yδ (zMitte) = 0 . (5.16)
5.2 Aufbau und Vorteile des doppelsymmetrischen Kor-
rektors
Im elektrostatischen Aplanat umgibt je ein Quadrupoldublett das Korrekturstu¨ck, in dem
wie zuvor die Scherzer-Bedingung in einem Schnitt erfu¨llt ist. Das Korrekturstu¨ck bil-
det zusammen mit den zwei Quadrupoldubletts eine Korrektureinheit (Abbildung 5.11),
die zur Farbfehlerkorrektur in einem Schnitt dient. Die Multipolsta¨rken Φν (ν = 0, 2, 4)
sind symmetrisch bezu¨glich der Mitte der Korrektureinheit, die mit der Mitte des Kor-
rekturstu¨cks zusammenfa¨llt. Die axialen Bahnen werden durch die Korrektureinheit tele-
skopisch 1 : 1 abgebildet, wobei sie spiegelsymmetrisch zur Mitte des Korrekturstu¨cks
verlaufen. Die Feldbahnen sind antisymmetrisch zur Mitte des Korrekturstu¨cks.
Zwei identische Korrektureinheiten, die hintereinander angeordnet und gegeneinander
um pi/2 gedreht sind, korrigieren den axialen Farbfehler erster Ordnung ersten Grades
in beiden Schnitten. Im Gegensatz zum System mit drei Korrekturstu¨cken ist der Farb-
fehler des gesamten Korrektors bereits wegen der Symmetrie der xα-Bahn zur yβ-Bahn
bezu¨glich der Mitte des Korrektors identisch: Die xα-Bahn in der zweiten Korrekturein-
heit ist spiegelsymmetrisch zur yβ-Bahn in der ersten. Umgekehrt verla¨uft die yβ-Bahn
in der zweiten Korrektorha¨lfte symmetrisch zur xα-Bahn in der ersten. Gleiches gilt fu¨r
den Verlauf der Feldbahnen im xz- und im yz-Schnitt. Folglich zeichnet sich der Korrek-
tor DECO (
”
Double-symmetric Electrostatic Corrector“) durch eine Doppelsymmetrie
zur Korrektormitte und zur Mitte der Korrektureinheiten aus. Aufgrund der Symmetrie
innerhalb einer Korrektureinheit verschwinden sa¨mtliche außeraxialen Fehler, die eine
































































































Abbildung 5.11: Schematischer Strahlengang in einer Korrektureinheit.
ungeradzahlige Summe der Exponenten von γ und δ besitzen, in der Ausgangsebene der
Korrektureinheit. Dabei wird vorausgesetzt, daß die Beugungsebene in die Knotenebene
der Korrektureinheit gelegt wird. Der bildfeldbegrenzende Komafehler des Korrektors ist
somit korrigiert.
Der positive ¨Offnungsfehler der Objektivlinse wird entsprechend dem in Kapitel 4.6
erwa¨hnten Verfahren mit drei Oktopolen, die in die Mitte der Korrektureinheiten und in
die Mitte des Korrektors gesetzt werden, kompensiert. Die Korrektur des Farb- und des
¨Offnungsfehlers beeinflußt das Bildfeld nur wenig, da die Korrekturen in den Beugungs-
ebenen des Korrektors durchgefu¨hrt werden.
Dieser neue Korrektoraufbau, der im Rahmen dieser Arbeit erstmals vorgeschlagen wird,
korrigiert den axialen Farbfehler und den ¨Offnungsfehler, erfu¨llt die geforderte Symme-
trie (5.16) in der Mitte der Korrekturstu¨cke und beseitigt so den bildfeldbegrenzenden
Komafehler des Korrektors.
5.3 Analytische Optimierung
Im Modell du¨nner Quadrupole (Abbildung 5.12) muß die gesuchte Einstellung des Kor-
rektors DECO neben den Bahnbedingungen
x′α (z2) = 0, y
′
β (z2) = 0, xγ (z2) = 0, yδ (z2) = 0 (5.17)
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weitere Forderungen erfu¨llen. Durch die Festlegung einer maximalen Gesamtla¨nge von
300 mm werden alle Systeme eliminiert, deren a¨ußere Knotenpunkte zu weit vom Kor-
rektor entfernt liegen. Die Gesamtla¨nge des Korrektors ist durch die vierfache La¨nge
zwischen zwei benachbarten Beugungsebenen in einer Korrektureinheit gegeben (Ab-













Abbildung 5.12: Korrektureinheit im Modell du¨nner Quadrupole.
der auflo¨sungsbegrenzenden Fehler ho¨herer Stufe so klein wie mo¨glich bleiben. Daraus
resultiert die Bedingung
|xα (z1)| ≤ 3 f . (5.18)
Die auftretenden Steigungsa¨nderungen der Feldbahnen in der Mitte des Korrekturstu¨cks
und damit ihre Achsenabsta¨nde sollten nach den Erfahrungen aus Kapitel 5.1 ebenfalls
klein gehalten werden: ∣∣∣yδ (z(1)2 )∣∣∣ < 2 . (5.19)
Der Korrektor muß bei einer Mindestenergie von 0, 5 keV einen ausreichenden Farbfehler
von
CK < −6, 0 mm (5.20)
erzeugen. Die Abbildungen 5.13 und 5.14 zeigen die paraxialen Bahnen fu¨r ein System,
das alle oben aufgefu¨hrten Forderungen erfu¨llt. Der Farbfehler CK des Korrektors betra¨gt
−6, 05 mm bei einer Korrektorla¨nge von 271 mm.
Lo¨sungstypen, in denen die beiden Quadrupole des Dubletts die gleiche Polarita¨t besit-
zen, wurden bei der Abrasterung des Parameterraums nicht gefunden. Dies stimmt mit den
Erkenntnissen aus dem System mit drei Korrekturstu¨cken (Kapitel 5.1) u¨berein: Ein ein-
ziger ausgedehnter Frontquadrupol reicht zur Fokussierung der Bahnen nicht aus, wenn
im zentralen Quadrupol des Korrekturstu¨cks eine Beugungsebene liegt und die axialen
Bahnen symmetrisch zur Mitte dieses Quadrupols verlaufen. Dies wiederum ist nach den
¨Uberlegungen aus Kapitel 5.1 die einzige Mo¨glichkeit, die Knotenpunkte an den Korrek-
tor heranzuziehen und so zwei sich deutlich unterscheidende Lo¨sungen fu¨r die axialen
Bahnen und die Feldbahnen zu gewinnen.
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Abbildung 5.13: Axiale Bahnen in der er-
sten Ha¨lfte einer Korrektureinheit im Mo-
dell du¨nner Quadrupole.










Abbildung 5.14: Feldbahnen in der ersten
Ha¨lfte einer Korrektureinheit im Modell
du¨nner Quadrupole.
Zur Bestimmung der optimalen Quadrupolla¨ngen des Dubletts betrachten wir das Front-
dublett in der Kastenfeld-Na¨herung und das Korrekturstu¨ck im Modell du¨nner Quadru-
pole (Abbildung 5.15). Die Bahnen, der Farbfehler und die optimale Einstellung werden










Abbildung 5.15: Korrektureinheit mit Frontdublett in der Kastenfeld-Na¨herung.
Durch die Ausdehnung der Frontquadrupole nehmen die positiven Farbfehlerbeitra¨ge der
axialen Bahnen im Bereich des Dubletts zu. Zu ihrer Kompensation wird der Abstand der
xα-Bahn im Korrekturstu¨ck erho¨ht. Daher wird die Bedingung (5.18) gelockert,
|xα (z1)| ≤ 3, 3 f . (5.21)
Die u¨brigen Anforderungen (5.17), (5.19) und (5.20) bleiben unvera¨ndert. Der Korrektor
sollte sich bezu¨glich des Farbfehlers in einem lokalen Minimum befinden, damit bei der
Umsetzung in ein realistisches System die kleinen unvermeidlichen Abweichungen von
der idealen Geometrie nur eine geringfu¨gige Vera¨nderung des Farbfehlers verursachen.
Wird der zweite Quadrupol des Dubletts verla¨ngert, kann wie im System ECO eine gu¨nsti-
gere Einstrahlung der axialen Bahnen in das Korrekturstu¨ck gefunden werden. Durch eine
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Vergro¨ßerung der Korrektorla¨nge und durch eine kleinere Teilchenenergie in der Mitte der
Korrekturstu¨cke ist daher jeder beliebige negative Farbfehler einstellbar. Ebenso wie im
System ECO wird im Aplanat der Farbfehler als Funktion der Brechkraft f−11 des er-
sten Quadrupols im Korrekturstu¨ck minimal (Abbildung 5.16). Fu¨r Brennweiten f1, die
kleiner als 7, 78 mm sind (Abbildung 5.16), ist stets eine der aufgestellten Forderungen
verletzt. Die paraxialen Bahnen fu¨r das optimale System sind in den Abbildungen 5.17
und 5.18 dargestellt.








Abbildung 5.16: Farbfehler CK bei optimal gewa¨hlten Quadrupolla¨ngen des Dubletts als
Funktion der Brennweite f1 des ersten Quadrupols des Korrekturstu¨cks.












Abbildung 5.17: Axiale Bahnen in der er-
sten Ha¨lfte einer Korrektureinheit fu¨r ein
Frontdublett in der Kastenfeld-Na¨herung.











Abbildung 5.18: Feldbahnen in der er-
sten Ha¨lfte einer Korrektureinheit fu¨r ein
Frontdublett in der Kastenfeld-Na¨herung.
5.4 Feldsimulation realistischer Elektrodenformen
Die optimalen Quadrupolla¨ngen des Frontdubletts aus dem vorangegangenen Kapitel 5.3
und das fu¨r ECO optimierte Korrekturstu¨ck (Kapitel 4.5) dienen als Ausgangspunkt fu¨r
die Simulation des Korrektors DECO mit dem Ersatzladungsverfahren. Zur Verku¨rzung
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der Rechenzeit werden die Quadrupole des Dubletts und das Korrekturstu¨ck zuna¨chst
getrennt simuliert und die Bahnen stu¨ckweise integriert. Das Quadrupoldublett und das
Korrekturstu¨ck werden von Kreisblenden getrennt. Daher unterscheidet sich das Ergeb-
nis aus der stu¨ckweisen Simulation nur geringfu¨gig von der exakten Berechnung einer
gesamten Korrektureinheit.
Der Farbfehler besitzt, wie bereits in Kapitel 5.3 beschrieben, ein Minimum als Funk-
tion der Spannung U2 zwischen benachbarten Elektroden des mittleren Quadrupols des
Korrekturstu¨cks (Abbildung 5.19).










Abbildung 5.19: Farbfehler CK als Funktion der Spannung U2 zwischen den Elektroden
des mittleren Quadrupols im Korrekturstu¨ck.
Im zweiten Schritt wird eine vollsta¨ndige Korrektorha¨lfte, ausgehend von der optimalen
Justierung, die fu¨r das obige
”
gestu¨ckelte“ System gefunden wurde, simuliert. Zusa¨tz-
lich wird zur Korrektur des ¨Offnungsfehlers im Korrekturstu¨ck der mittlere Quadrupol
durch einen 12-Pol ersetzt und ein zusa¨tzlicher 12-Pol in der Korrektormitte hinzugefu¨gt
(vgl. Kapitel 5.2). Die Abbildungen 5.20 bis 5.24 zeigen die Multipolsta¨rken Φ, Φ2 und
Φ4 einschließlich der Oktopolsta¨rken zur ¨Offnungsfehlerkorrektur sowie die paraxialen
Bahnen. Die vier Bahnbedingungen (5.17) lassen sich im Gegensatz zu den Bahnen im
Korrektoraufbau mit drei Korrekturstu¨cken (Kapitel 5.1) ohne gro¨ßere Mu¨hen einstellen.
Die dargestellte Justierung des Aplanaten erzeugt einen axialen Farbfehler von CK =
−4, 30 mm und einen ¨Offnungsfehler dritter Ordnung von CS = −13, 12 mm. Der Kor-
rektor ist 288, 3 mm lang. Die auftretenden elektrischen Feldsta¨rken bleiben unterhalb von
9, 0 kV/mm. Der maximale Abstand der xα-Bahn von der optischen Achse betra¨gt 3, 8 f .
Die strenge Grenze von 3, 3 f , die in Gleichung (5.21) fu¨r das einfachere Modell in Ab-
bildung 5.15 gefordert wurde, verhindert die Erzeugung eines ausreichenden negativen
Farbfehlers.
Im Vergleich zum Korrektor ECO (Abbildung 4.42) verdoppelt sich der Achsenabstand
der xα-Bahn innerhalb des Korrekturstu¨cks. Mit diesem gro¨ßeren Abstand und den damit
erzielten gro¨ßeren negativen Farbfehlerbeitra¨gen im Korrekturstu¨ck werden die großen
positiven Beitra¨ge der yβ-Bahn kompensiert, die im Frontdublett entstehen. Wegen des
großen Achsenabstands der yβ-Bahn (vor allem im zweiten Quadrupol des Dubletts, siehe









Φ0 Φ0 Φ0 Φm Φ0 Φ0 Φ0 Φ0











Qn Q0 Q1 Q2Q1 Q0 Qn
Abbildung 5.21: Quadrupolsta¨rke Φ2 im Vergleich zum Verlauf Φ2, Scherz gema¨ß der
Scherzer-Bedingung in der ersten Korrektorha¨lfte.





























Qn Q0 Q1 Q2 Q1 Q0 Qn
Abbildung 5.23: Axiale Bahnen xα und yβ in der ersten Korrektorha¨lfte.
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Abbildung 5.23!) u¨bersteigt der positive Farbfehler, der in diesem Abschnitt des Korrek-
tors im yz-Schnitt erzeugt wird, mit Cβκ = +11, 5 mm den zu korrigierenden Farbfehler












Qn Q0 Q1Q2Q1 Q0 Qn
Abbildung 5.24: Feldbahnen xγ und yδ in der ersten Korrektorha¨lfte.
Durch den gro¨ßeren Achsenabstand erho¨hen sich die auflo¨sungsbegrenzenden Fehler
vierter und ho¨herer Stufe und die Stabilita¨tsanforderungen.
5.5 Auflo¨sung
Wir betrachten zur Berechnung der Auflo¨sung ein einfaches Niederspannungs-Elektro-
nenmikroskop, das sich aus einer Kondensorlinse, dem Korrektor DECO und der EDOL
als Objektivlinse zusammensetzt. Die Beugungsebene wird durch eine geeignete Einstel-
lung der Kondensorlinse in die erste Knotenebene des Korrektors DECO gelegt, so daß
die paraxialen Bahnen entsprechend den Darstellungen in den Abbildungen 5.23 und 5.24
verlaufen. Die Multipolsta¨rken Φ = Φ (z), Φ2 = Φ2 (z), Φ4 = Φ4 (z) und die fokussier-
ten paraxialen Bahnen aus den Abbildungen 5.20 bis 5.24 werden dann direkt in das
Programm zur Berechnung der Fehler ho¨herer Stufe eingesetzt. Die Fehler wurden von
Zach mit dem Programm SIMS berechnet [22]. Der auflo¨sungsbegrenzende Fehler vierter
Stufe ist der farbabha¨ngige ¨Offnungsfehler dritter Ordnung
Cααακ = −1, 28 m , (5.22)
Cααβκ = Cαββκ = −0, 73 m , (5.23)
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Cβββκ = −1, 26 m . (5.24)
In fu¨nfter Stufe beschra¨nkt der ¨Offnungsfehler fu¨nfter Ordnung die Auflo¨sung,
Cααααα = 3, 62 m , (5.25)
Cααααβ = 1, 54 m , (5.26)
Cαααββ = 3, 07 m , (5.27)
Cααβββ = 2, 97 m , (5.28)
Cαββββ = 1, 49 m , (5.29)
Cβββββ = 3, 54 m . (5.30)
Aufgrund der Doppelsymmetrie des Systems stimmen die folgenden Fehlerkoeffizienten
u¨berein:
Cααακ = Cβββκ , (5.31)
Cααααα = Cβββββ , (5.32)
Cααααβ = Cαββββ , (5.33)
Cαααββ = Cααβββ . (5.34)
Die kleinen Abweichungen der Fehlerkoeffizienten in den beiden Schnitten resultieren
aus kleinen Symmetriebrechungen, die beim Zusammensetzen (Fitfehler) des Gesamtsy-
stems mit SIMS entstanden sind.
Kriterium α [mrad] rB rMF rMaufl Bildfeld rRF rRaufl Bildpunkte
70 % 22 1, 08 0, 59 1, 2 1500 1, 27 1, 7 880
90 % 20 1, 19 0, 76 1, 4 1500 1, 69 2, 1 710
Tabelle 5.1: Auflo¨sung des Systems mit DECO als Korrektor (La¨ngen in Nanometer).
Die theoretisch erreichbare Auflo¨sung rMaufl des korrigierten Mikroskops, die analog zum
Vorgehen in Kapitel 4.7 berechnet wird, betra¨gt in der Objektmitte beim 70 %-Kriterium
1, 2 nm, beim 90 %-Kriterium 1, 4 nm (Tabelle 5.1). In der Abbildung 5.25 ist die Feh-
lerfigur bei optimierter Einstellung fu¨r das 90 %-Kriterium dargestellt. Da Kombinations-
fehler im Korrektor wegen der Doppelsymmetrie nicht auftreten, erha¨lt man exakt eine
vierza¨hlige Fehlerfigur.
Nach der Korrektur des Komafehlers beschra¨nkt die Bildfeldwo¨lbung die Gro¨ße des Bild-
feldes:
Cαγγ = 5, 09 · 104 1
m
, (5.35)
Cαγδ = −1, 42 · 103 1
m
, (5.36)
Cαδδ = 1, 95 · 104 1
m
, (5.37)
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1 nm
rF = 0, 76 nm
Abbildung 5.25: Fehlerfigur in der Bildfeldmitte fu¨r das 90 %-Kriterium bei optimaler
Einstellung.
Cβγγ = 1, 94 · 104 1
m
, (5.38)
Cβγδ = −1, 42 · 103 1
m
, (5.39)
Cβδδ = 5, 09 · 104 1
m
. (5.40)
Beim 90 %-Kriterium verringert sich die Auflo¨sung bei der ¨Ubertragung von 710 × 710
Bildpunkten von rMaufl = 1, 4 nm in der Bildfeldmitte auf rRaufl = 2, 1 nm am Bildfeldrand
(Tabelle 5.1). Im Vergleich zu ECO erho¨ht sich die Zahl der u¨bertragbaren Bildpunkte
entlang des Bildfeldes um einen Faktor 40.
Der Korrektor DECO ist somit der erste elektrostatische Korrektor fu¨r den Farb- und
¨Offnungsfehler, der die ¨Ubertragung eines ausgedehnten Bildfeldes erlaubt.
5.6 Stabilita¨tsanforderungen an die Spannungsversor-
gung
Das Instabilita¨tsscheibchen, das aus der Schwankung der Spannungsversorgungen resul-
tiert, soll wie im Korrektor ECO (Kapitel 4.8) einen Radius besitzen, der kleiner als die
halbe Auflo¨sung ist. Die Untersuchung einer Korrektureinheit reicht aus, da im Zentrum
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des Korrekturstu¨cks, dem kritischen Bereich, zwei astigmatische Zwischenbilder liegen.
Weil die zugeho¨rige Bahn (in der Abbildung 5.23 die yβ-Bahn) somit nahe an der op-
tischen Achse verla¨uft, ist der Einfluß von Instabilita¨ten auf diese Bahn sowie auf die
Feldbahnen (Abbildung 5.24) an diesen sensiblen Stellen vernachla¨ssigbar klein. Daru¨ber
hinaus werden die entstehenden Bahnabweichungen durch die folgende Korrektureinheit
1 : 1 abgebildet.
Bei kleinen ¨Anderungen der Sollspannungen werden die axialen Bahnen mit dem Ersatz-
ladungsverfahren neu berechnet. Die Steigungsa¨nderung der axialen Bahnen beim Ver-
lassen der Korrektureinheit, die aus den kleinen Abweichungen der Spannungen von den
Sollwerten resultiert, ist ein Maß fu¨r die erforderliche Stabilita¨t der Spannungsquellen.
Die Elektroden eines teilchenoptischen Elements, die im gleichen Schnitt liegen, wer-
den analog zum Vorgehen in Kapitel 4.8 aus der gleichen Spannungsquelle versorgt.
Bei einer Auflo¨sung von 1, 2 nm mit einem Aperturwinkel von 22 mrad (siehe Tabel-
le 5.1!) muß der mittlere Quadrupol des Korrekturstu¨cks eine relative Spannungssta-
bilita¨t von (∆ U) /U = 3, 4 · 10−8 besitzen (Tabelle 5.2). Beim momentanen Stand
der Technik ist diese Anforderung nicht einzuhalten. Ist man mit einer Auflo¨sung von
2, 0 nm bei entsprechend kleinerem Aperturwinkel zufrieden, sinken die Anforderungen
auf (∆ U) /U = 6, 7 · 10−8, die in naher Zukunft realisierbar erscheinen. Die notwen-




Erster Quadrupol des Dubletts 9, 6 · 10−5
Zweiter Quadrupol des Dubletts 3, 8 · 10−5
Erster Quadrupol des Korrekturstu¨cks 1, 0 · 10−6
Mittlerer Quadrupol des Korrekturstu¨cks 3, 4 · 10−8
Tabelle 5.2: Beno¨tigte relative Spannungsstabilita¨ten ∆ U
U
im Korrektor DECO.
Wie im Korrektor ECO (vgl. Kapitel 4.8) werden an den mittleren Quadrupol des Korrek-
turstu¨cks aufgrund der großen Brechkraft die ho¨chsten Stabilita¨tsanforderungen gestellt.
Im System DECO steigen diese im Vergleich zum Korrektor ECO deutlich an, da im Kor-
rekturstu¨ck von DECO ein betragsma¨ßig gro¨ßerer negativer Farbfehler erzeugt werden
muß, um die positiven Farbfehlerbeitra¨ge durch die zusa¨tzlichen Quadrupole zu kompen-
sieren (vgl. Kapitel 5.5).
Das Korrekturprinzip des Korrektors DECO ist auf jede Objektivlinse u¨bertragbar, die im
Niederspannungsbereich arbeitet. Tauscht man die Objektivlinse EDOL gegen eine Lin-
se mit vera¨nderten Kenngro¨ßen (Sa¨ulenpotential, Objektpotential, Brennweite, Farbfeh-
ler) aus, vera¨ndern sich die Anforderungen. Im gu¨nstigen Fall reduzieren sich die gefor-




Die chromatische und die spha¨rische Aberration sind in runden, statischen, raumla-
dungsfreien Teilchenlinsen unvermeidlich. Zu ihrer Beseitigung wurden bisher elek-
tromagnetische Korrektoren entworfen und eingesetzt. In dieser Arbeit werden erstmals
realisierbare, rein elektrostatische Korrektoren mit gerader Achse vorgestellt, die gegen-
u¨ber den elektromagnetischen Korrektoren eine remanenzfreie und damit zu¨gige, repro-
duzierbare Einstellung erlauben. Daru¨ber hinaus erfordert der Einsatz eines Korrektors in
Rasterionenstrahlgera¨ten die Beschra¨nkung auf rein elektrische Felder, da dort die bis-
her bekannten elektromagnetischen Korrektoren wegen der großen Ionenmasse und der
geringen Teilchenenergie nicht verwendet werden ko¨nnen.
Der Korrektor ECO (
”
Electrostatic Corrector“) geht in seinem Aufbau auf eine Idee
Scherzers zuru¨ck. In dieser Arbeit wurden erstmals eine anschauliche und eine theore-
tische Begru¨ndung fu¨r Scherzers Prinzip der elektrostatischen Farbfehlerkorrektur mittels
Immersion gegeben. Beide Begru¨ndungen fu¨hren unabha¨ngig voneinander zu dem glei-
chen Aufbau des Korrekturstu¨cks, in dem der positive Farbfehler der Objektivlinse in
einem Schnitt kompensiert wird.
Der Aufbau wird in mehreren Schritten von der oben beschriebenen theoretischen Formu-
lierung bis zu einem fertigen Design entwickelt: Analytisch lo¨sbare Modelle, die nach der
Berechnung der Bahnen und des Farbfehlers die rasche und vollsta¨ndige Untersuchung
des Parameterraums ermo¨glichen, dienen zu einem ersten ¨Uberblick u¨ber das Korrektor-
verhalten und zur Optimierung des Farbfehlers. Mit Hilfe eines Ersatzladungsverfahrens,
das auf geladenen Dreiecksfla¨chen als Elementarladung basiert, wird die ideale Elektro-
dengeometrie zur Erfu¨llung der Scherzer-Bedingung gesucht. Ausgehend von einfachen
Elektrodenformen wird hierbei durch Variation von Geometrie und Spannungen unter
Zuhilfenahme einer Gu¨tezahl die optimale Elektrodengeometrie gefunden. Diese Elektro-
den sind in Abstimmung mit Experimentatoren bestimmt, so daß anhand der gefundenen
Geometrie der Korrektor gebaut werden kann. Zusa¨tzliche Oktopolfelder korrigieren den
¨Offnungsfehler dritter Ordnung.
In einem Niederspannungs-Rasterelektronenmikroskop mit der Objektivlinse EDOL
(Electrostatic Detector Objective Lens) verbessert der Korrektor ECO die Auflo¨sung von
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6, 0 nm auf 1, 4 nm. Durch die Auflo¨sungsverbesserung steigen die Anforderungen an die
Stabilita¨t der Spannungsversorgung. Im Korrektor ECO sind diese gewachsenen Anforde-
rungen nach dem heutigen Stand der Technik erfu¨llbar. Die Justierverfahren, die fu¨r den
Gebrauch des Korrektors notwendig sind, wurden bereits fu¨r den elektromagnetischen
Korrektor entwickelt, so daß auch hier das notwendige Wissen vorhanden ist. Dem Bau
und Einsatz des Korrektors ECO steht somit nichts im Wege.
Der Korrektor ECO setzt sich aus der minimalen Anzahl an teilchenoptischen Elementen
zusammen, die zur elektrostatischen Farbfehlerkorrektur beno¨tigt werden. Zur ¨Ubertra-
gung eines ausgedehnten Bildfelds ist dieser aufgrund des großen außeraxialen Komafeh-
lers ungeeignet.
Ein mo¨glicher Korrektoraufbau aus drei Korrekturstu¨cken, in dessen Ausgangsebene sich
der Komafehler aufhebt, scheitert an dem großen ¨Offnungsfehler fu¨nfter Ordnung. Die
¨Uberwindung dieses Hindernisses fu¨hrt beinahe zwangsla¨ufig zu einem doppelsymme-
trischen Aufbau. Die einzuhaltenden Bedingungen, die aus dem Aufbau mit drei Korrek-
turstu¨cken gewonnen werden, helfen wesentlich bei der Eingrenzung des Parameterraums
des doppelsymmetrischen Systems auf sinnvolle Lo¨sungsbereiche.
Im doppelsymmetrischen Korrektor DECO (
”
Double-symmetric Electrostatic Corrector“)
ist wie im System ECO der axiale Farbfehler erster Ordnung ersten Grades aus Symme-
triegru¨nden rotationssymmetrisch. Durch die Ausbildung dreier Oktopole wird der ¨Off-
nungsfehler der Objektivlinse bei unvera¨nderter Farbfehlerkorrektur kompensiert. Auf-
grund der Doppelsymmetrie verschwindet der bisher bildfeldbegrenzende Komafehler des
Korrektors in dessen Ausgangsebene. Die ¨Ubereinstimmung der komafreien Bahnen von
Objektivlinse und Korrektor ergibt ein komafreies Gesamtsystem.
In einem Niederspannungs-Elektronenmikroskop mit der Objektivlinse EDOL wird bei
der Korrektur mit dem Korrektor DECO in der Bildfeldmitte eine Auflo¨sung von 1, 4 nm
erreicht. Wa¨hrend der Korrektor ECO gerade einmal ein Bildfeld von 17×17 Bildpunkten
erlaubt, verringert sich die Auflo¨sung am Bildfeldrand im Korrektor DECO bei 710×710
Bildpunkten auf 2, 1 nm. Im Vergleich zu ECO gelingt durch die Verwendung von sechs
zusa¨tzlichen Quadrupolen mit dem Korrektor DECO die ¨Ubertragung eines ausgedehn-
ten Bildfelds. Allerdings sind die Stabilita¨tsanforderungen mit den zur Zeit erha¨ltlichen
Spannungsquellen noch nicht realisierbar. Es besteht jedoch berechtigte Hoffnung, daß
in Kombination mit anderen Objektivlinsen (vera¨nderte Brennweite, Farbfehler usw.) die
Stabilita¨tsanforderungen sinken.
Die Korrektoren ECO und DECO sind fu¨r die Korrektur einer speziellen Objektivlin-
se, der EDOL, optimiert. Die Elektrodengeometrie und die Potentialbelegung, bei der
ein ausreichend negativer Farbfehler erzeugt wird, wurden bei minimaler Gesamtla¨nge,
vorgegebener Mindestenergie und mo¨glichst kleinem Achsenabstand der axialen Bah-
nen gesucht. Durch die Wahl einer mo¨glichst kleinen Gesamtla¨nge werden die mechani-
schen Schwingungen der Mikroskopsa¨ule, die Einflu¨sse von Sto¨rfeldern und die Strahl-
Strahl-Wechselwirkung auf ein Minimum begrenzt. Da eine Mindestenergie in der Mitte
der Korrekturstu¨cke eingehalten wird, bleibt die Strahl-Strahl-Wechselwirkung und der
Einfluß a¨ußerer Sto¨rfelder auch an diesen empfindlichen Stellen kleiner Teilchenenergie
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so gering wie mo¨glich. Durch den kleinen Achsenabstand der axialen Bahnen werden
die auflo¨sungsbegrenzenden Fehler ho¨herer Stufe minimiert. So wird die maximale Auf-
lo¨sung erzielt.
Durch eine Verringerung der Teilchengeschwindigkeit in der Mitte der Korrekturstu¨cke
und durch eine Verla¨ngerung des Korrektors kann man mit den Korrektoren ECO und
DECO beliebige Werte fu¨r den axialen Farbfehler einstellen. Damit ist bei Einbau dreier
zusa¨tzlicher Oktopole die Korrektur der chromatischen und spha¨rischen Aberration jeder
Teilchenlinse, die im Niederspannungsbereich arbeitet, mo¨glich.
Anhang A
Bahnverlauf fu¨r die analytisch lo¨sbaren
Korrektormodelle
A.1 Bahnverlauf fu¨r du¨nne Quadrupole
Zur Berechnung der axialen Bahnen des Korrektors bei du¨nnen Quadrupolen (Abbil-
dung 4.3) reicht aus Symmetriegru¨nden die Kenntnis des Bahnverlaufs im ersten Viertel
des Korrektors aus. Innerhalb der Driftstrecke z  [z0, z1+] mit z1+ = z1 + ε berechnet
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Der axiale Bahnverlauf im Bereich des Gegenfeldes z  [z1, z2] ist durch
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und (A.5)
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(A.6)
gegeben. Man erha¨lt bei der analytischen Lo¨sung der Gleichungen (4.12) und (4.15) fu¨r
den normierten Farbfehler und die normierten Brechkra¨fte
C∗K =
1








2 + 72m2 − 36) ν + 16H 4ν2] ,
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1−m2) (H + 6) (24 (1 + 3m) H 2 + (1−m) G 2 +
4 (1 + 3m) B G
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+ 4ν (1− 3m) B H 2 G ] und
u˜N = 2ν
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(1 + m) (H + 6)
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A = 5 + 2m− 3m2 + 8ν ,
B = (3−m) (1 + m) + 4ν ,
C = 10 + 18m4 + 4ν (5 + 4ν)− 8m (2 + 5ν)− 4m2 (11 + 15ν) ,
D = −4 (5− 3m)2 (1 + m)3 (7 + 3m) + 48 (1 + m)2 (−37 + 3m (4 + 3m)) ν
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A.2 Bahnverlauf fu¨r kastenfo¨rmige Quadrupole
Der paraxiale Bahnverlauf innerhalb der kastenfo¨rmig modellierten Quadrupole, die mit
einem parabelfo¨rmigen Achsenpotential u¨berlagert sind (Abbildung 4.22), wird analy-
tisch berechnet. Im Bereich (z − z1)  [−L,L] (siehe Abbildung 4.22!) ist der Bahnverlauf
durch
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Fu¨r den Bereich (z − z2)  [−L,L] erha¨lt man
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